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EMO ESPECIALIDADES

MEDICO ORTOPEDICAS, S.L.
Camino de la Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) Spain
www.emo.es +34 963 132 051

CAS310 / CAS320 / CAS330

Estimado cliente, le agradecemos la confianza
puesta en un producto EMO. Escogiendo nuestra
linea de ortesis usted ha adquirido una gama de
productos de calidad y de alto nivel sanitario. Lea
estas instrucciones atentamente. Si tiene alguna
duda contacte con su médico o con su
establecimiento especializado

NORMATIVA

Este producto sanitario cumple el Reglamento
(EU) 2017745 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre productos sanitarios y las
respectivas requlaciones nacionales. Se ha
realizado un Analisis de Riesgos (UNE EN
15014971) minimizando todos los riesgos
existentes. Producto sanitario Clase I, no estéril,
sin funcion de medicion.

INFORMACION IMPORTANTE

Lea todas las advertencias e instrucciones antes
de usar este producto. Es esencial aplicarlo
correctamente para que funcione de forma
adecuada y para reducir el riesgo de lesiones o de
reaparicion de lesiones inherente al uso de
cualquier producto de este tipo.

NOMBRE DEL ARTICULO:

(AS310 CINTURON ABDOMINAL CON APOYO
PELVICO

(AS320 CINTURON ABDOMINAL CON TIRANTES
(CAS330 CINTURON PELVICO CON TIRANTES
FINALIDAD:

EL cinturon abdominal sujeta y mantiene la
postura de [a zona del abdomen del usuario
impidiendo que éste se ladee, se resbale o sufra
lesiones por malas posturas continuadas X
INDICACIONES:

Sujecion y control postural a pacientes con falta
de control postural y riesgo de desestabilizarse
durante su sedestacion.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS:

CAS310 CINTURON ABDOMINAL CON APOYO
PELVICO: Cinturon abdominal con soporte pélvico
transpirable para sujecion y control postural.
Ortesis fabricada con tejido transpirable. Cinturon
abdominal de 17 cm de ancho y 160 cm de largo.
Incorpora una cincha pélvica de 15 cm de ancho y
48 cm de largo. Cierre y ajuste mediante hebillas
cierre rdpido. El tejido acolchado aporta
comodidad.

(AS320 CINTURON ABDOMINAL CON TIRANTES:
Cinturdn abdominal con tirantes fabricado con
material transpirable para sujecion y control
postural. Ortesis fabricada con tejido transpirable.
Cinturon abdominal de 17 cm de ancho y 160 cm
de largo. Incorpora tirantes de 105 cm con poyos
almohadillados. Cierre y ajuste mediante hebillas
cierre rapido.

CAS330 CINTURON PELVICO CON TIRANTES:
Cinturdn abdominal con soporte pélvico y tirantes
fabricado con tejido transpirable para sujecion y
control postural. Ortesis fabricada con tejido
transpirable. Cinturon abdominal de 17 cm de
ancho 'y 160 cm de largo. Incorpora una cincha
pélvica de 15 cm de ancho y 48 cm de largo.
Incorpora tirantes de 105 cm de longitud. Cierre y
ajuste mediante hebillas cierre rapido. EL tejido
acolchado aporta comodidad.

LONGITUD DE LA ORTESIS / SELECCION DE LA

TALLA

(AS310,CAS320y CAS330
Longitud: 160 cm

Altura: 17 cm
MATERIALES

Poliester 100%

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACION:

La correcta eleccion de la talla es fundamental
para consequir [a maxima eficacia del
tratamiento, asi como prolongar (a vida (til de la
ortesis. CAS310: Rodear el abdomen del paciente
con el cinturdn pasando la ortesis por detras del
respaldo de lasilla ajustando y fijando las
hebillas hasta conseguir el grado de sujecion
deseado. Pasar a cincha perineal por debajo del
periné del paciente y fijarla sobre la superficie del
cinturén mediante hebillas. CAS320: Rodear el
abdomen del paciente con el cinturdn pasando la
ortesis por detrds del respaldo de la silla
ajustando y fijando las hebillas hasta consequir el
grado de sujecion deseado. Pasar los tirantes por
encima de los hombros, cruzarlos por detras de la
espalda y fijarlos mediante hebillas. CAS330:
Rodear el abdomen del paciente con el cinturdn
pasando la ortesis por detras del respaldo de la
silla ajustando y fijando las hebillas hasta
consequir el grado de sujecion deseado. Pasar la
cincha perineal por debajo del periné del
paciente y fijarla sobre la superficie del cinturon
mediante hebillas. Pasar los tirantes por encima
de los hombros, cruzarlos por detras de a espalda
¥ fijarlos mediante hebillas. El usuario debe
examinar reqularmente el producto para que se
encuentre en perfecto estado y garantizar su
correcto funcionamiento. No utilice el producto si
esta dafado. La intervencion de terceras personas
en la colocacion no sera necesaria salvo en casos
de escasa fuerza o coordinacion. Para que el
producto pueda mantener sus propiedades de
compresion o sujecion, [a ortesis debe adaptarse
a la zona afectada sin producir molestias o
incomodidades durante su uso.Una excesiva
compresion puede provocar intolerancia al
tratamiento.

INFORMACION IMPORTANTE

Por favor, lea todas las advertencias e
instrucciones antes de usar el producto.La
aplicacion correcta es esencial para que el
producto funcione correctamente y para reducir el
riesgo de lesiones o de volver a lesionarse
inherente al uso de cualquier producto.
PRECAUCIONES /I\

Si se produjese alguna reaccion alérgica,
iritacion, alteracion cutanea, hinchazon o padece
cualquier tipo de sensibilizacion retirar el
producto y consultar con el médico prescriptor o
profesional sanitario. No utilizar directamente
sobre cicatrices abiertas o enrojecidas sin estar
debidamente protegidas.

No exponer a una llama o fuente de calor a
temperaturas muy elevadas.

La ortesis tiene que quedar ajustada pero no
debe comprimir en exceso.

Inspeccionar el ajuste del producto para
asegurarse de que se ajusta correctamente.No
apriete demasiado. Comprobar reqularmente que
a circulacion no se vea comprometida. En caso de
duda en la eleccion de la talla, elegir siempre la
talla mayor.

El usuario debe examinar regularmente el
producto para que se encuentre en perfecto
estado y garantizar su correcto funcionamiento.
No utilice el producto si esta dafiado
ADVERTENCIAS

La utilizacion de la ortesis estd condicionada a
las indicaciones. Se recomienda utilizar la ortesis
por un solo paciente. Para a correcta colocacion
de la ortesis siga las indicaciones del fabricante.

m CAS310 / CAS320 / CAS330

Dear customer, thank you for placing your trust
in an EMO product. By choosing our line of
orthoses, you have purchased a range of quality
products of the highest sanitary standard.
Please read these instructions carefully. If you
have any questions, please contact your doctor
or specialist retailer.

REGULATIONS

This medical device complies with Regulation
(EU) 2017/745 of the European Parliament and
of the Council on medical devices and the
respective national regulations. A Risk Analysis
(UNE EN 15014971) has been carried out to
minimise all existing risks. Class | medical
device, non-sterile, without measuring function.
IMPORTANT INFORMATION

Read all warnings and instructions before using
this product. Proper application is essential for
proper function and to reduce the risk of injury
or re-injury inherent in the use of any product
of this type.

TEM NAME:
CAS310 ABDOMINAL BELT WITH PELVIC
SUPPORT

CAS320 ABDOMINAL BELT WITH STRAPS
CAS330 PELVIC BELT WITH STRAPS

PURPOSE:

The abdominal belt supports and maintains the
posture of the user's abdominal area
preventing the user from slouching, slipping or
suffering injuries due to continued bad
posture®

INDICATIONS:

Support and postural control for patients with
poor postural control and risk of destabilisation
during sitting.

DESCRIPTION AND CHARACTERISTICS:
(CAS310 ABDOMINAL BELT WITH PELVIC
SUPPORT: Abdominal belt with breathable
pelvic support for support and postural control.
Orthosis made of breathable fabric. Abdominal
belt 17 cm wide and 160 cm long. Incorporates
a pelvic girth 15 cm wide and 48 cm long.
Fastening and adjustment by means of
quick-release buckles. The padded fabric
provides comfort.

CAS320 ABDOMINAL BELT WITH STRAPS:
Abdominal belt with straps made of breathable
material for support and postural control.
Orthosis made of breathable fabric. Abdominal
belt 17 cm wide and 160 cm long. Incorporates
105 cm shoulder straps with padded supports.
Fastening and adjustment by means of
quick-release buckles.

CAS330 PELVIC BELT WITH STRAPS: Abdominal
belt with pelvic support and straps made of
breathable fabric for support and postural
control. Orthosis made of breathable fabric.
Abdominal belt 17 cm wide and 160 cm long.
Includes a pelvic girth 15 cm wide and 48 cm
long. Incorporates 105 cm long straps.
Fastening and adjustment by means of
quick-release buckles. The padded fabric
provides comfort.

BRACE LENGTH / SIZE SELECTION
(AS310,CAS320 and CAS330

Length: 160 cm

Height: 17 cm

MATERIALS

100% polyester

INSTRUCTIONS FOR USE AND FITTING:

The correct choice of size is essential to
achieve maximum effectiveness of the
treatment, as well as to prolong the useful life
of the orthosis. CAS310: Surround the patient's
abdomen with the belt, passing the orthosis
behind the back of the chair, adjusting and
securing the buckles until the desired degree of
support is achieved. Pass the perineal strap
under the patient’s perineum and secure it to
the belt surface with buckles. CAS320:
Surround the patient's abdomen with the belt
by passing the orthosis behind the backrest of
the chair,adjusting and securing the buckles
until the desired degree of support is achieved.
Pass the shoulder straps over the shoulders,
cross them behind the back and secure them
with buckles. CAS330: Wrap the belt around the
patient's abdomen by passing the brace behind
the back of the chair,adjusting and securing the
buckles until the desired degree of support is
achieved. Pass the perineal strap under the
patient's perineum and secure it to the belt
surface with buckles. Pass the shoulder straps
over the shoulders, cross them behind the back
and secure them with buckles. The user must
reqularly inspect the product to ensure that it
is in perfect condition and that it is in proper
working order. Do not use the product if it is
damaged. The intervention of a third party in
the fitting is not necessary except in cases of
limited strength or coordination. In order for

Siga las indicaciones o recomendaciones del
prescriptor o el profesional sanitario. Para una
adaptacion personalizada, consulte a un
especialista. EL especialista se encargara de
proporcionar la informacion necesaria para
asequrar que el usuario final o [a persona
responsable de (a colocacion del producto
entiende como utilizar el producto de manera
sequra. Producto no apto para su esterilizacion.
Mantener fuera del alcance de los nifios.

Para (a eliminacion del producto utilizar el
contenedor de residuos solidos. Para la
eliminacion del envase, dependiendo del material
de éste, utilizar el contenedor del papel/carton o
el contenedor del plastico. En todo caso se debe
cumplir estrictamente con la normativa del pais.
Cualquier incidente grave relacionado con el
producto debe comunicarse al fabricante ya la
autoridad competente del Estado miembro en el
que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

X =B

LAVADO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Lavar periodicamente con agua tibia (maximo
30°),jabdn neutro y dejar secar ala aire. Durante
el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se
deben pegar entre si o mantenerlos cerrados
sobre [a prenda. No exponer a fuentes de calor
directas como superficies calientes, exposicion
directa al sol y otros focos de ignicin. Se debera
comprobar que la ortesis esta bien seca antes de
su almacenamiento, uso y reutilizacion. EL
contacto con pomadas, cremas, alcoholes y
disolventes puede deteriorar la prenda y
disminuir su vida Gtil. Guardar a temperatura
ambiente, preferentemente en el envase de

origen.

VIDA UTIL, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y
GARANTIAS )
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, S.L.
establece que en caso de que detecte algin
defecto dentro del plazo de garantia, tenga la
amabilidad de ponerse en contacto con su
distribuidor a fin de solucionar cuanto antes su
problema. La garantia no sera valida si el
producto ha sido danado por uso inapropiado,o
no se han sequido las instrucciones y
recomendaciones de uso que se explican en este
folleto.

{IMPORTANTE! Por favor,no olvide conservar (con
fecha de compra y sellada por el vendedor) y
presentar el producto completo (funda y cuerpo
del producto), estos requisitos que seran
imprescindibles ante cualquier reclamacion.

Con un mantenimiento regular, el producto sera
fiable y duradero y podra reutilizarse siguiendo
las medidas indicadas durante 24 meses, una vez
transcurrido este periodo de tiempo, se
recomienda cambiar a una ortesis nueva.
CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Todos los materiales utilizados han sido testados,
cumplen con la normativa europea aplicable y
ofrecen la maxima seguridad y comodidad
durante su utilizacién. Certificado Oeko-Tex
Standard 100: etiqueta ecoldgica textil que
qarantiza la ausencia de sustancias perjudiciales
para la salud y certifica la ausencia de sustancias
nocivas en todos los materiales con los que esta
confeccionada la ortesis.

Garantia dentro del marco de las disposiciones
legales.

consult a specialist. The specialist will provide
the necessary information to ensure that the
end user or the person responsible for fitting
the product understands how to use the
product safely. Product not suitable for
sterilisation. Keep out of reach of children.

For disposal of the product use the solid waste
container. For disposal of the packaging,
depending on the packaging material, use the
paper/cardboard container or the plastic
container. In all cases, the country's regulations
must be strictly complied with.

Any serious incident involving the product
must be reported to the manufacturer and to
the competent authority of the Member State
in which the user and/or the patient are
established.

WASHING, MAINTENANCE AND STORAGE
Wash periodically with lukewarm water
(maximum 30°C), neutral soap and allow to air
dry.During washing, if the garment has velcro
fasteners, these should be glued together or
kept closed on the garment. Do not expose to
direct heat sources such as hot surfaces, direct
sunlight or other sources of ignition. The
orthosis should be checked to ensure that it is
thoroughly dry before storage, use and re-use.
Contact with ointments, creams, alcohols and
solvents may deteriorate the garment and
shorten its useful life. Store at room

the product to maintain its compression or
support properties, the orthosis must adapt to
the affected area without causing discomfort or
discomfort during use.

Excessive compression may cause intolerance
to the treatment.

IMPORTANT INFORMATION

Please read all warnings and instructions
before use. Correct application is essential for
the product to work properly and to reduce the
risk of injury or re-injury inherent in the use of
any product.

PRECAUTIONS /1\

If any allergic reaction, irritation, skin alteration,
swelling or sensitisation occurs, remove the
product and consult the prescribing physician
or health care professional. Do not use directly
on open or reddened scars without proper
protection.

Do not expose to a flame or heat source at very
high temperatures.

The brace should fit snugly but should not
compress excessively.

Inspect the fit of the product to ensure that it
fits properly. Do not over-tighten. Check
regularly to ensure that circulation is not
compromised. If in doubt as to size, always
choose the larger size.

The user should reqularly inspect the product
to ensure that it is in perfect condition and that
it is working properly. Do not use the product if
it is damaged.

WARNINGS

The use of the orthosis is conditional on the
indications. It is recommended that the orthosis
be used by one patient only. For correct fitting
of the orthosis, follow the manufacturer's
instructions. Follow the indications or
recommendations of the prescriber or
healthcare professional. For a custom fitting,

preferably in the original
packaging.

&= B

SHELF LIFE, QUALITY CERTIFICATES AND
GUARANTEES )
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, SL.
states that should you detect any defect within
the guarantee period, please contact your
distributor so that the problem can be solved
as soon as possible. The guarantee will not be
valid if the product has been damaged by
improper use, or if the instructions and
recommendations for use explained in this
brochure have not been followed.
IMPORTANT! Please do not forget to keep (with
date of purchase and stamped by the seller)
and present the complete product (case and
body of the product), these requirements will
be essential for any claim.

With regular maintenance, the product will be
reliable and durable and can be reused
following the indicated measures for 24
months, after this period of time, it is
recommended to change to a new brace.
QUALITY CERTIFICATES:

All materials used have been tested, comply
with the applicable European standards and
offer maximum safety and comfort during use.
Oeko-Tex Standard 100 certificate: The
Oeko-Tex label guarantees the absence of
substances harmful to health and certifies the
absence of harmful substances in all materials
from which the orthosis is made.

Guarantee within the framework of the legal
regulations.

4l CAS310 / CAS320 / CAS330

Caro cliente, obrigado pela sua confianga num
produto EMO.Ao escolher a nossa linha de
Orteses, adquiriu uma gama de produtos de
qualidade do mais alto padrao sanitario. Por
favor, leia atentamente estas instrugdes. Se tiver
alguma duvida, por favor contacte o seu médico
ou retalhista especializado.

REGULAMENTOS

Este dispositivo médico cumpre o Regulamento
(UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do
Conselho sobre dispositivos médicos e s
respectivos requlamentos nacionais. Foi
realizada uma Analise de Risco (UNE EN
15014971) para minimizar todos os riscos
existentes. Dispositivo médico de classe I,ndo
esterilizado, sem funcao de medicao.
INFORMACOES IMPORTANTES

Leia todos os avisos e instrugdes antes de
utilizar este produto.A aplicagdo adequada é
essencial para 0 bom funcionamento e para
reduzir o risco de ferimentos ou reincidéncias
inerentes a utilizaco de qualquer produto
deste tipo.

NOME DO PRODUTO:

CAS310 CINTO ABDOMINAL COM SUPORTE
PELVICO

CAS320 CINTO ABDOMINAL COM CORREIAS
CAS330 CINTO PELVICO COM CORREIAS
OBJECTIVO:

0 cinto abdominal suporta e mantém a postura
da zona abdominal do utilizador, evitando que o
utilizador se desleixe, escorreque ou sofra
leses devido auma mé postura continual®
INDICACOES:

Apoio e controlo postural para pacientes com
mau controlo postural e risco de
desestabilizacdo durante a sessao.

DESCRICAQ E CARACTERISTICAS:

CAS310 CINTO ABDOMINAL COM SUPORTE
PELVICAL: Cinto abdominal com suporte pélvico
respiravel para apoio e controlo postural. Ortese
feita de tecido respiravel. Cinto abdominal com
17 cm de largura e 160 cm de comprimento.
Incorpora uma cintura pélvica com 15 cm de
largura e 48 cm de comprimento. Fixacao e
ajuste por meio de fivelas de libertagdo rapida.
0 tecido acolchoado proporciona conforto.
CAS320 CINTO ABDOMINAL COM ESTRELAS:
Cinto abdominal com tiras feitas de material
respiravel para apoio e controlo postural. Ortese
feita de tecido respiravel. Cinto abdominal com
17 cm de largura e 160 cm de comprimento.
Incorpora cintas de ombro de 105 cm com
apoios acolchoados. Fixacdo e ajuste por meio
de fivelas de libertacdo rapida.

CAS330 PELVIC BELT COM STRAPS: Cinto
abdominal com suporte pélvico e cintas feitas
de tecido respiravel para apoio e controlo
postural. Ortese feita de tecido respiravel. Cinto
abdominal com 17 cm de largura e 160 cm de
comprimento. Inclui uma cintura pélvica com 15
cm de largura e 48 cm de comprimento.
Incorpora cintas de 105 cm de comprimento.
Fixacdo e ajuste por meio de fivelas de
libertacdo rapida. O tecido acolchoado
proporciona conforto. -
(COMPRIMENTO DA CINTA / SELECCAO DE
TAMANHO

CAS310,CAS320 e CAS330

Comprimento: 160 cm

Altura: 17 cm

MATERIAIS

Fabricante
Manufacturer

&, Fecha de fabricacion

Date of manufacture

Cadigo de Lote
Batch code

Numero de referencia

Reference number

m Producto sanitario

Medical device

%7 Lavar a mano

Handwash

100% poliéster -

INSTRUCOES DE UTILIZACAQ E MONTAGEM:
Aescolha correcta do tamanho € essencial para
alcancar a maxima eficacia do tratamento, bem
como para prolongar a vida Uil da rtese.
(CAS310: rodear 0 abdomen do paciente com o
cinto, passando a drtese atrds das costas da
cadeira, ajustando e fixando as fivelas até se
obter o grau de apoio desejado. Passar a cinta
perineal por baixo do perineo do paciente e
fixd-la a superficie do cinto com fivelas. CAS320:
rodear 0 abdomen do paciente com o cinto
passando a drtese atras do encosto da cadeira,
ajustando e fixando as fivelas até que o grau de
apoio desejado seja alcancado. Passar as algas
sobre os ombros, cruza-las atras das costas e
prendé-las com fivelas. CAS330: Envolver o
cinto a volta do abdémen do paciente, passando
a cinta atrds das costas da cadeira, ajustando e
fixando as fivelas até que o grau de apoio
desejado seja alcangado. Passar a cinta perineal
por baixo do perineo do paciente e fixa-la a
superficie do cinto com fivelas. Passar as algas
sobre 0s ombros, cruza-las atras das costas e
prendé-las com fivelas. O utilizador deve
inspeccionar regularmente o produto para
qarantir que esta em perfeitas condioes e que
esta em condigges de funcionamento
adequadas.Nao utilizar o produto se este
estiver danificado.A intervencdo de um terceiro
no encaixe ndo € necessaria, excepto em casos
de forca ou coordenagdo limitadas. Para que o
produto mantenha as suas propriedades de
compressao ou suporte,a drtese deve
adaptar-se a zona afectada sem causar
desconforto ou desconforto durante a utilizagao.
A compressao excessiva pode causar
intolerancia ao tratamento.

INFORMAGOES IMPORTANTES

Por favor, leia todos os avisos e instrugdes antes
de usar.A aplicagdo correcta é essencial para
que o produto funcione correctamente e para
reduzir o risco de ferimentos ou reincidéncia de
lesdes inerentes a utilizagdo de qualquer
produto.

PRECAUGOES /1N

Se ocorrer qualquer reacgao alérgica, irritagdo,
alteracdo da pele, inchago ou sensibilizagdo,
remover o produto e consultar o médico ou
profissional de salide prescritor. Nao utilizar
directamente sobre cicatrizes abertas ou
avermelhadas sem proteccao adequada.

Nao expor a uma chama ou fonte de calor a
temperaturas muito elevadas.

0 aparelho deve ajustar-se bem mas nao deve
comprimir excessivamente.

Inspeccionar o ajuste do produto para garantir
que se encaixa correctamente. Nao apertar em
demasia. Verificar regularmente para assegurar
que a circulagdo ndo seja comprometida. Em
caso de duvida quanto ao tamanho, escolher
sempre 0 tamanho maior.

0 utilizador deve inspeccionar reqularmente o
produto para garantir que esta em perfeito
estado e que estd a funcionar correctamente.
Nao utilizar o produto se este estiver danificado.
ADVERTENCIAS

Autilizagdo da drtese ¢ condicionada pelas
indicagdes. Recomenda-se que a drtese seja
utilizada por um Gnico paciente. Para a
montagem correcta da drtese, sequir as
instrugdes do fabricante. Sequir as indicagdes ou

Leyenda iconos

Conformidad CE
CE conformity

Consultar instrucciones
Consult instructions

No contiene Léatex
Does not contain Latex

fl’- Un paciente. Mltiples usos.
\_,_m Single patient. Multiple uses.

Precaucion
Caution

== Nousarplancha
Do not use iron

Secarenhorizonalalasombra  4P®y.  Reciclado

Dry horizontally in the shade

Caducidad
Expiration

Q .’ Recycled

recomendagdes do prescritor ou do profissional
de saUde. Para uma adaptacao personalizada,
consultar um especialista. O especialista
fornecerd a informagdo necessaria para
assequrar que o utilizador final ou a pessoa
responsavel pela montagem do produto
compreenda como utilizar o produto em
seguranga. Produto ndo adequado para
esterilizagdo. Manter fora do alcance das
criangas.Para a eliminagdo do produto utilizar o
contentor de residuos solidos. Para a eliminagao
da embalagem, dependendo do material de
embalagem, utilizar o recipiente de
papel/cartdo ou o recipiente de plastico.Em
todos os casos, 0s regulamentos do pais devem
ser rigorosamente cumpridos.

Qualquer incidente grave que envolva o
produto deve ser comunicado ao fabricante e &
autoridade competente do Estado-membro em
que o utilizador e/ou o doente se encontram
estabelecidos. N

LAVAGEM, MANUTENCAO E ARMAZENAMENTO
Lavar periodicamente com dgua morna (maximo
30°),sabdo neutro e deixar secar ao ar.Durante
alavagem,se a peca de vestuario tiver fechos
de velcro, estes devem ser colados ou mantidos
fechados sobre a pega de vestudrio. Nao expor a
fontes de calor directas tais como superficies
quentes, luz solar directa ou outras fontes de
inflamagdo. A drtese deve ser verificada para
assequrar que esta completamente seca antes
de ser armazenada, utilizada e reutilizada. 0
contacto com pomadas, cremes, alcoois e
solventes pode deteriorar a peca de vestudrio e
encurtar a sua vida Gtil. Armazenar a
temperatura ambiente, de preferéncia na
embalagem original

P Qap=9=gda

.PRAZ0 DE VALIDADE, CERTIFICADOS DE
QUALIDADE E GARANTIAS )
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, SL.
declara que se detectar qualquer defeito dentro
do periodo de garantia, por favor contacte o seu
distribuidor para que o problema possa ser
resolvido o mais rapidamente possivel.A
qgarantia ndo serd valida se o produto tiver sido
danificado por utilizagdo indevida, ou se as
instrugdes e recomendagdes de utilizagdo
explicadas nesta brochura ndo tiverem sido
sequidas.

IMPORTANTE! Nao se esquega de guardar (com
data de compra e carimbada pelo vendedor) e
apresentar o produto completo (caixa e corpo
do produto), estes requisitos serao essenciais
para qualquer reclamagdo.

Com manutengdo regular, o produto serd fiavel e
duravel e pode ser reutilizado seguindo as
medidas indicadas durante 24 meses, apds este
periodo de tempo, recomenda-se a mudanga
para uma nova cinta.

CERTIFICADOS DE QUALIDADE:

Todos os materiais utilizados foram testados,
cumprem com as normas europeias aplicaveis e
oferecem a maxima sequranga e conforto
durante a utilizacdo. Certificado Oeko-Tex
Standard 100: O rotulo Oeko-Tex garante a
auséncia de substancias nocivas para a satde e
certifica a auséncia de substancias nocivas em
todos os materiais a partir dos quais é feita a
Ortese.Garantia no ambito dos requlamentos
legais.
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CAS310

Instrucciones colocacién

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACION:

Rodear el abdomen del paciente con el cinturdn pasando
la ortesis por detras del respaldo de la silla ajustando y
fijando las hebillas hasta conseguir el grado de sujecion
deseado. Pasar la cincha perineal por debajo del periné
del paciente y fijarla sobre la superficie del cinturon

mediante hebillas.

INSTRUCTIONS FOR USE AND PLACEMENT:

Surround the patient's abdomen with the belt, passing
the orthosis behind the back of the chair, adjusting and
securing the buckles until the desired degree of support
is achieved. Pass the perineal strap under the patient's
perineum and secure it to the belt surface with buckles.

Instrucciones colocacién

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACION:
Rodear el abdomen del paciente con el cinturon pasando
la ortesis por detras del respaldo de la silla ajustando y
fijando las hebillas hasta conseguir el grado de sujecion
deseado. Pasar los tirantes por encima de los hombros,
cruzarlos por detras de la espalda y fijarlos mediante
hebillas.

INSTRUCTIONS FOR USE AND PLACEMENT:

CAS320

Surround the patient’s abdomen with the belt by passing
the orthosis behind the backrest of the chair, adjusting
and securing the buckles until the desired degree of
support is achieved. Pass the shoulder straps over the
shoulders, cross them behind the back and secure them

with buckles.




u CAS310/ CAS320 / CAS330

Sehr geehner Kunde, wir danken Ihnen fiir Ihr
Vertrauen in ein EMO-Produkt. Mit der Wahl unserer
Orthesen haben Sie eine Reihe von

Q mit hichstem Hygi

enworben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung
sorgféltig durch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren Fachhandler.
VERORDNUNGEN

Dieses Medizinprodukt entspricht der Verordnung
(EU) 2017/745 des Europdischen Parlaments und des
Rates tiber Medizinprodukte und den
entsprechenden nationalen Vorschriften. Es wurde
eine Risikoanalyse (UNE EN 1S014971) durchgefiihrt,
um alle bestehenden Risiken zu minimieren.
Medizinprodukt der Klasse |, unsteril, ohne
Messfunktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, bevor
Sie dieses Produkt verwenden. Die korrekte
Anwendung ist fir die ordnungsgemée Funktion
und zur Verringerung des Risikos von Verletzungen
oder erneuten Verletzungen, die mit der Verwendung
eines Produkts dieser Art verbunden sind,von
wesentlicher Bedeutung.

ARTIKELBEZEICHNUNG:

CAS310 ABDOMINALER GURTELMIT
BECKENSTUTZE )

(AS320 ABDOMINALER GURTEL MIT GURTEN
(CAS330 BECKENGURT MIT GURTEN

ZWECK:

Der Bauchqurt stiitzt und hélt die Haltung des
Bauchbereichs des Benutzers aufrecht und
verhindert so,dass der Benutzer durch eine
anhaltende schlechte Kdrperhaltung nachldssig wird,
abrutscht oder Verletzungen erleidet®
INDIKATIONEN:

Unterstiitzung und Haltungskontrolle fiir Patienten
mit schlechter Haltungskontrolle und dem Risiko
einer Destabilisierung beim Sitzen.

BESCHREIBUNG UND EIGENSCHAFTEN:
(CAS310 ABDOMINALGURTEL MIT BEZIRKSSTUTZE:
Bauchgurt mit atmungsaktiver Beckenstiitze zur
Unterstiitzung und Haltungskontrolle. Orthese aus
atmungsaktivem Gewebe. Bauchgurt 17 ¢m breit und
160 cm lang.Enthilt einen Beckengurt von 15 cm
Breite und 48 cm Lange. Befestigung und Einstellung
mittels Schnellverschliissen. Der gepolsterte Stoff

maximale Wirksamkeit der Behandlung zu erreichen
und die Lebensdauer der Orthese zu verlangern.
(AS310: Legen Sie den Gurt um den Bauch des
Patienten, fiihren Sie die Orthese hinter die
Stuhllehne, stellen Sie die Schnallen ein und sichern
Sie sie, bis der gewdinschte Grad der Unterstiitzung
erreicht ist. Filhren Sie den Dammgurt unter dem
Damm des Patienten hindurch und befestigen Sie ihn
mit den Schnallen an der Gurtfléche. CAS320: Legen
Sie den Gurt um den Bauch des Patienten, indem Sie
die Orthese hinter die Riickenlehne des Stuhls
fiihren und die Schnallen einstellen und befestigen,
bis der gewinschte Grad der Unterstiitzung erreicht
ist.Fiihren Sie die Schultergurte Giber die Schultern,
kreuzen Sie sie hinter dem Riicken und sichern Sie
sie mit Schnallen. CAS330: Legen Sie den Gurt um
den Bauch des Pflegebedilrftigen, indem Sie ihn
hinter der Riickenlehne des Stuhls vorbeifiihren und
die Schnallen einstellen und befestigen, bis der
gewiinschte Grad der Unterstiitzung erreicht ist.
Fiihren Sie den Dammgurt unter dem Damm des
Patienten hindurch und befestigen Sie ihn mit den
Schnallen an der Gurtfléche. Fiihren Sie die
Schulterqurte Giber die Schultem, kreuzen Sie sie
hinter dem Riicken und befestigen Sie sie it
Schnallen. Der Benutzer muss das Produkt
regelmatig iberpriifen, um sicherzustellen, dass es in
einwandfreiem Zustand ist und einwandfrei
funktioniert. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es
beschidigt ist. Das Eingreifen eines Dritten bei der
Anbringung ist nicht erforderlich, aufer bei
eingeschrankter Kraft oder Koordination. Damit das
Produkt seine Kompressions- oder
Stiltzeigenschaften beibehélt, muss sich die Orthese
an die betroffene Stelle anpassen, ohne bei der
Benutzung Beschwerden oder Unbehagen zu
verursachen.

Eine zu starke Kompression kann zu einer
Unvertrdglichkeit der Behandlung filhren.
WICHTIGE INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Warnhinweise
und Anweisungen. Die korrekte Anwendung ist
entscheidend fiir die ordnungsgeméBe Funktion des
Produkts und fiir die Verringerung des Risikos von
Verletzungen oder emeuten Verletzungen, die bei der
Verwendung jedes Produkts ayftreten kinnen.
VORSICHTSMASSNAHMEN,

Beim Auftreten von allergischen Reaktionen,
Reizungen, Hautverénderungen, Schwellungen oder
S das Produkt entfernen und den

sorgt fiir Komfort.

(AS320 ABDOMINALGURTEL MIT GURTEN:

Bauchqurt mit Gurten aus Material

rl i und} Orthese ~~ versd

aus atmungsaktivem Material. Bauchqurt 17 cm breit
und 160 cm lang. Enthdlt 105 cm lange
Schultergurte mit gepolsterten Stiitzen. Befestigung
und Einstellung mit Schnellverschlussschnallen.
CAS330 PELVICBELTWITH STRAPS: Bauchgurt mit
Beckenstiitze und Gurten aus atmungsaktivem
Gewebe zur iitzung und

Arzt oder das medizinische
Fachpersonal konsultieren. Nicht direkt auf offenen
oder gerdteten Narben ohne entsprechenden Schutz
anwenden.

Nicht einer Flamme oder einer Warmequelle mit sehr
hohen Temperaturen aussetzen.

Die Bandage sollte eng anliegen, aber nicht
{ibermaRig ken,

Orthese aus atmungsaktivem Gewebe. Bauchgurt 17
m breit und 160 cm lang.Beinhaltet einen 15 cm
breiten und 48 cm langen Beckengurt. Enthalt 105
cm lange Gurte. Befestigung und Einstellung mittels
Schnellverschliissen. Der gepolsterte Stoff sorgt fiir
Komfort. .

KORSETTLANGE / GROSSENAUSWAHL

(AS310, CAS520 und CAS330

Lange: 160 cm

Hohe: 17 cm

MATERIALIEN

100% Polyester

GEBRAUCHS- UND ANPASSUNGSHINWEISE:

Die richtige Wahl der GréRe ist wichtig,um eine

Cher client, nous vous remercions d‘avoir accordé
votre confiance a un produit EMO. En choisissant
notre gamme dorthéses, vous avez acheté une
gamme de produits de qualité répondant aux
normes sanitaires les plus élevées. Veuillez lire
attentivement ces instructions. Si vous avez des
questions, veuillez contacter votre médecin ou
votre revendeur specialisé.

REGLEMENTATION

Ce dispositif médical est conforme au réglement
(UE) 2017/745 du Parlement européen et du
Conseil relatif aux dispositifs médicaux et aux
réglementations nationales respectives. Une
analyse des risques (UNE EN 1S014971) a été
réalisée afin de minimiser tous les risques
existants. Dispositif médical de classe I,non
stérile, sans fonction de mesure.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Lire tous les avertissements et instructions avant
dutiliser ce produit. Une application correcte est
essentielle pour un bon fonctionnement et pour
réduire le risque de blessure ou de re-blessure
inhérent a L utilisation de tout produit de ce type.
NOM DE LARTICLE :

(CAS310 CEINTURE ABDOMINALE AVEC SUPPORT
PELVIEN

(CAS320 CEINTURE ABDOMINALE AVEC SANGLES
(AS330 CEINTURE PELVIENNE AVEC COURROIES
BUT:

La ceinture abdominale soutient et maintient la
posture de (a zone abdominale de Lutilisateur,
empéchant utilisateur de saffaler, de glisser ou
de subir des blessures dues a une mauvaise
posture continue

INDICATIONS :

Soutien et contrdle postural pour les patients
ayant un mauvais controle postural et un risque
de déstabilisation en position assise.
DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES :

(CAS310 CEINTURE ABDOMINALE AVEC SUPPORT
PELVIQUE : Ceinture abdominale avec support
pelvien respirant pour e soutien et le controle
postural. Orthése réalisée en tissu respirant.
Ceinture abdominale de 17 cm de large et 160 cm
de long. Intégre une sangle pelvienne de 15 cm
de large et 48 cm de long. Fixation et réglage au
moyen de boucles a ouverture rapide. Le tissu
rembourré assure le confort.

CAS320 CEINTURE ABDOMINALE A BANDES :
Ceinture abdominale a bandes en tissu respirant
pour le soutien et le controle postural. Orthese en
tissu respirant. Ceinture abdominale de 17 cm de
large et 160 cm de Long. Incorpore des bretelles
de 105 cm avec des supports rembourrés. Fixation
et réglage au moyen de boucles a ouverture
rapide.

CAS}SU CEINTURE PELVIQUE AVEC
BRANCHEMENTS : Ceinture abdominale avec
soutien pelvien et bretelles en tissu respirant
pour le soutien et le controle postural. Orthese en
tissu respirant. Ceinture abdominale de 17 cm de
large et 160 cm de Long. Comprend une sangle
pelvienne de 15 cm de large et 48 cm de long.
Incorpore des sangles de 105 cm de long. Fixation
et réglage au moyen de boucles a ouverture
rapide. Le tissu rembourré assure e confort.
LONGUEUR DE LATTELLE / CHOIX DE LATAILLE
CAS310,CAS320 et CAS330

Longueur : 160 cm

Hauteur : 17 cm

MATERIAUX

100% polyester

Uberpriifen Sie den Sitz des Produkts,um
sicherzustellen, dass es richtig sitzt.Ziehen Sie es
nicht zu fest an. Priifen Sie regel ,
Blutzirkulation nicht beeintrachtigt ist. Wahlen Sie im
Iweifelsfall immer die groRere GroRe.

Der Benutzer sollte das Produkt regelméig
Giberpriifen, um sicherzustellen, dass es in
einwandfreiem Zustand ist und einwandfei
funktioniert. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn
es beschadigt ist.

WARNUNGEN

Die Verwendung der Orthese ist abhdngig von den
Indikationen. Es wird empfohlen, dass die Orthese
nur von einem Patienten verwendet wird. Fiir die

CAS310 / CAS320 / CAS330

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET
DAJUSTEMENT

Le choix correct de la taille est essentiel pour
obtenir une efficacité maximale du traitement,
ainsi que pour prolonger la durée de vie utile de
Lorthese. CAS310 : Entourer labdomen du patient
avec la ceinture, en passant lorthése derriere le
dossier du fauteuil, en ajustant et en fixant les
boucles jusqu'a obtenir le degré de soutien
souhaité. Passez la sangle périnéale sous le
périnée du patient et fixez-la a la surface de la
ceinture & laide de boucles. CAS320 : Entourez
('abdomen du patient avec la ceinture en passant
Lorthése derriere le dossier de la chaise,en
ajustant et en fixant les boucles jusqu'a ce que le
degré de soutien souhaité soit atteint. Passer les
bretelles sur les épaules, les croiser derriére le dos
et les fixer avec les boucles. CAS330: Enroulez la
ceinture autour de 'abdomen du patient en
passant a bretelle derriére le dossier de la chaise,
en ajustant et en fixant les boucles jusqu'a ce que
le degré de soutien souhaité soit atteint. Passez la
sangle périnéale sous le périnée du patient et
fixez-la a la surface de la ceinture a laide de
boucles. Passez les sangles dépaule sur les
épaules, croisez-les derriére le dos et fixez-les
avec des boucles. Lutilisateur doit inspecter
réguliérement le produit pour sassurer qu'il est
en parfait état et qul fonctionne correctement.
Nutilisez pas e produit 'il est endommagé.
Lintervention dune tierce personne dans [a pose
nlest pas nécessaire, sauf en cas de force ou de
coordination limitées. Pour que le produit
conserve ses propriétés de compression ou de
soutien, lorthese doit sadapter a la zone affectée
sans provoquer de géne ou d'inconfort pendant
Lutilisation.

Une compression excessive peut entrainer une
intolérance au traitement.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Veuillez lire tous les avertissements et
instructions avant Lutilisation. Une application
correcte est essentielle pour que le produit
fonctionne correctement et pour réduire le risque
de blessure ou de nouvelle blessure inhérent
(utilisation de tout produit.

PRECAUTIONS /I\

En cas de réaction allergique, d irritation,
daltération de la peau, de gonflement ou de
sensibilisation, retirer le produit et consulter le
meédecin prescripteur ou un professionnel de la
santé.Ne pas utiliser directement sur des
icatrices ouvertes ou rougies sans protection
adéquate.

Ne pas exposer a une flamme ou a une source de
chaleur a trés haute température.

Lorthese doit étre bien ajustée mais ne doit pas
comprimer excessivement.

Inspectez lajustement du produit pour vous
assurer qu'il est bien adapté. Ne pas trop serrer.
Vérifiez réguliérement que la circulation n'est pas
compromise. En cas de doute sur la taille,
choisissez toujours la taille la plus grande.
Lutilisateur doit inspecter réguliérement le
produit pour sassurer qu'il est en parfait état et
qu'il fonctionne correctement. N'utilisez pas le
produit s'il est endommagé.

AVERTISSEMENTS

Lutilisation de Lorthése est conditionnée par les
indications. Il est recommandé que Lorthése soit
utilisée par un seul patient. Pour une mise en
place correcte de Lorthése, suivre les instructions

korrekte Anpassung der Orthese sind die
Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Befolgen
Sie die Anweisungen oder Empfehlungen des
Verordners oder der medizinischen Fachkraft.
Wenden Sie sich fiir eine individuelle Anpassung an
einen Spezialisten. Der Fachmann stellt die
notwendigen Informationen zur Verfiigung,um
sicherzustellen, dass der Endverbraucher oder die fiir
die Anpassung des Produkts verantwortliche Person
weif, wie das Produkt sicher zu verwenden ist. Das
Produkt ist nicht fir die Sterilisation geeignet.
AuBerhalb der Reichweite von Kindem aufbewahren.
Fiir die Entsorgung des Produkts ist der Behalter fiir
feste Abfalle zu verwenden. Fir die Entsorgung der
Verpackung,je nach Verpac den

CAS310/ CAS320 / CAS330

Gentile cliente, grazie per la fiducia accordata a
un prodotto EMO. Scegliendo la nostra linea di
ortesi,ha acquistato una gamma di prodotti di
qualita e di altissimo livello sanitario.La
preghiamo di leggere attentamente le presenti
istruzioni. Per qualsiasi domanda, si rivolga al
suo medico o al rivenditore specializzato.
REGOLAMENTI

Questo dispositivo medico é conforme al
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui dispositivi medici e
alle rispettive normative nazionali. E stata
effettuata un‘analisi dei rischi (UNE EN
15014971) per ridurre al minimo tutti i rischi
esistenti. Dispositivo medico di classe |,non

Papier oder den

verwenden. In jedem Fall miissen die Vorschriften
des jeweiligen Landes strikt eingehalten werden.
Jeder schwerwiegende Zwischenfall mit dem Produkt
ist dem Hersteller und der zustandigen Behdrde des
Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der
Patient ansassig ist, zu melden.

WASCHEN, PFLEGE UND LAGERUNG

Regelmatig mit lauwarmem Wasser (maximal 30°)
und neutraler Seife waschen und an der Luft
trocknen Lassen. Wenn das Kleidungsstiick mit
Klettverschliissen versehen ist, sollten diese wahrend
des Waschens zusammengeklebt oder geschlossen
gehalten werden. Setzen Sie die Orthese keinen
direkten Warmequellen wie heifen Oberflachen,
direktem Sonnenlicht oder anderen Ziindquellen aus.
Die Orthese sollte vor der Lagerung, dem Gebrauch
und der Wiederverwendung tiberpriift werden,um
sicherzustellen, dass sie griindlich trocken ist. Der
Kontakt mit Salben, Cremes, Alkoholen und
L6sungsmitteln kann das Kleidungsstiick
beschadigen und seine Lebensdauer verkiirzen. Bei
Raumtemperatur lagern, vorzugsweise in der
Ongmalverpackung

X = B A

HALTBARKEITSDAUE& QUALITATSZERTIFIKATE UND
ESPE(IALIDADES MEDICO- ORTOPEDICAS SLweist

sterile, senza funzione di misurazione.
INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni
prima di utilizzare questo prodotto.
Lapplicazione corretta é essenziale per il
corretto funzionamento e per ridurre il rischio
di lesioni o re-infortuni inerenti alluso di
qualsiasi prodotto di questo tipo.

NOME ARTICOLO:

(AS310 CINTURA ADDOMINALE CON
SUPPORTO PELVICO

(CAS320 CINTURA ADDOMINALE CON CINGHIE
(CAS330 CINTURA PELVICA CON CINGHIE
SCOPO:

La cintura addominale sostiene e mantiene la

MATERIALI

100% poliestere

ISTRUZIONI PER LUSO E LADATTAMENTO:

La scelta corretta della taglia & essenziale per
ottenere la massima efficacia del e

un solo paziente. Per un corretto adattamento
dellortesi, sequire le istruzioni del produttore.
Seguire le indicazioni o le raccomandazioni del
prescrittore o delloperatore sanitario. Per un

i consultare uno

per prolungare [a vita utile dellortesi. CAS310:
circondare [addome del paziente con la cintura,
facendo passare Lortesi dietro lo schienale
della sedia, regolando e fissando le fibbie fino a
raggiungere il grado di sostegno desiderato. Far
passare a cinghia perineale sotto il perineo del
paziente e fissarla alla superficie della cintura
con le fibbie. CAS320: circondare l'addome del
paziente con la cintura facendo passare Lortesi
dietro lo schienale della sedia, regolando e

specialista. Lo specialista fornira le
informazioni necessarie per garantire che
Lutente finale o la persona responsabile
dell'adattamento del prodotto capisca come
utilizzare il prodotto in modo sicuro. Prodotto
non adatto alla sterilizzazione. Tenere fuori
dalla portata dei bambini.

Per lo smaltimento del prodotto utilizzare il
contenitore per rifiuti solidi. Per lo smaltimento
dell' \mbatlagglo aseconda del materiale di

fissando le fibbie fino a il grado di
sostegno desiderato. Passare gli spallacci sulle
spalle, incrociarli dietro la schiena e fissarli con
le fibbie. CAS330: avvolgere la cintura intorno
alladdome del paziente facendo passare il
tutore dietro lo schienale della sedia,
regolando e fissando le fibbie fino a
raggiungere il grado di sostegno desiderato.
Passare la cinghia perineale sotto il perineo del
paziente e fissarla alla superficie della cintura
con le fibbie. Passare le cinghie delle spalle
sulle spalle, incrociarle dietro la schiena e
fissarle con le fibbie. Lutente deve ispezionare
regolarmente il prodotto per assicurarsi che sia
in perfette condizioni e che funzioni

postura della zona inale dell utili
evitando che Llutilizzatore stesso si accasci,
scivoli o subisca lesioni a causa di una continua
postura scorrettald

INDICAZIONI:

Sostegno e controllo posturale per pazienti con
scarso controllo posturale e rischio di
destabilizzazione durante la seduta.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

(AS310 CINTURA ABDOMINALE CON
SUPPORTO PELVICO: Cintura addominale con
supporto pelvico traspirante per il sostegno e il
controllo posturale. Ortesi in tessuto

darauf hin,dass Sie sich bei Feststell

Mangels innerhalb der Garantiezeit an \hren Handler
wenden sollten, damit das Problem so schnell wie
moglich geldst werden kann. Die Garantie ist nicht
qilltig,wenn das Produkt durch unsachgeméfien
Gebrauch beschddigt wurde oder wenn die in dieser
Broschilre erliuterten Gebrauc und

Cintura largal7cme
lunga 160 cm. Incorpora una cintura pelvica
larga 15 cm e lunga 48 cm. Fissaggio e
regolazione mediante fibbie a sgancio rapido. Il
tessuto imbottito garantisce il comfort.
(CAS320 CINTURA ADDOMINALE CON FASCE:
cintura inale con fasce in materiale

Empfehlungen nicht befolgt wurden.
WICHTIG! Bitte vergessen Sie nicht, das komplette

traspirante per il sostegno e il controllo
posturale. Ortesi in tessuto traspirante. Cintura

Produkt (Gehduse und Korpus) (mit
Kaufdatum und Stempel des Verkdufers) und
vorzulegen,da dies fiir eine eventuelle Reklamation
unerlsslich ist.

Bei regelméiger Pflege ist das Produkt zuverlassig
und langlebig und kann bei Einhaltung der
angegebenen Mafinahmen 24 Monate lang
weiterverwendet werden; nach diesem Zeitraum wird
empfohlen,auf eine neue Zahnspange umzusteigen.
QUALITATSZERTIFIKATE:

Alle verwendeten Materialien wurden getestet,
entsprechen den geltenden européischen Normen und
bieten maximale Sicherheit und Komfort wéhrend des
Gebrauchs. Zertifikat Oko-Tex Standard 100: Das
Oko-Tex-Label garantiert die Abwesenheit von
gesundheitsschédlichen Substanzen und bescheinigt
die Schadstofffreiheit aller Materialien, aus denen die
Orthese hergestellt wird.

Garantie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

du fabricant. Suivez les indications ou les
recommandations du prescripteur ou du
professionnel de santé. Pour un ajustement
personnalisé, consultez un spécialiste. Le
spécialiste fournira les informations nécessaires
pour que Lutilisateur final ou [a personne chargée
de l'adaptation du produit comprenne comment
utiliser le produit en toute sécurité. Le produit ne
convient pas a la stérilisation. Tenir hors de portée
des enfants.

Pour élimination du produit, utiliser le conteneur
de déchets solides. Pour [Elimination de
lemballage, selon le matériau d utiliser

larga 17 cm e lunga 160 cm.
Incorpora spallacci da 105 cm con supporti
imbottiti. Fissaggio e regolazione mediante
fibbie a sgancio rapido.

(CAS330 CINTURA PELVICA CON FASCE: cintura
addominale con supporto pelvico e fasce in
tessuto traspirante per il sostegno e il controllo
posturale. Ortesi in tessuto traspirante. Cintura
addominale larga 17 cm e lunga 160 cm.
Include una cintura pelvica larga 15 cm e lunga
48 cm. Incorpora cinghie lunghe 105 cm.
Fissaggio e regolazione mediante fibbie a
sgancio rapido. |1 tessuto imbottito garantisce il
comfort.

LUNGHEZZA DEL TUTORE / SELEZIONE DELLA
TAGLIA

(AS310,CAS320 e CAS330

Lunghezza: 160 cm

Altezza: 17 cm

¢ Non utilizzare il prodotto se é
danneggiato.Non & necessario lintervento di
terzi per il montaggio, tranne nei casi di forza o
coordinazione limitate. Affinché il prodotto
mantenga le sue proprieta di compressione o di
sostegno, Lortesi deve adattarsi alla zona
interessata senza causare disagio o fastidio
durante [uso.
Una compressione eccessiva pu causare
intolleranza al trattamento.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Leggere tutte le avvertenze e e istruzioni
prima dell'uso. Lapplicazione corretta &
essenziale per il corretto funzionamento del
prodotto e per ridurre il rischio di lesioni o
re-infortuni inerenti all'uso di qualsiasi
prodotto.
pRECAUZIONI /N
In caso di reazione allergica, irritazione,
alterazione della pelle, gonfiore o
sensibilizzazione, rimuovere il prodotto e
consultare il medico che o ha prescritto. Non
utilizzare direttamente su cicatrici aperte o
arrossate senza un'adequata protezione.
Non esporre a fiamme o fonti di calore a
temperature molto elevate.
Il tutore deve essere aderente ma non deve
comprimere eccessivamente.
Ispezionare la vestibilita del prodotto per
assicurarsi che si adatti correttamente. Non
stringere eccessivamente. Controllare
regolarmente che la circolazione non sia
compromessa.In caso di dubbi sulla taglia,
scegliere sempre la taglia pili grande.
Lutente deve ispezionare regolarmente il
rodotto per assicurarsi che sia in perfette
condizioni e che funzioni correttamente. Non
utilizzare il prodotto se & danneggiato.
AVVERTENZE
Luso dellortesi & subordinato alle indicazioni.
Si raccomanda che Lortesi venga utilizzata da

CAS310 / CAS320 / CAS330

Szanowny Kliencie, dzigkujemy za obdarzenie
zaufaniem produktu EMO. Wybierajac naszg linie
ortez, zakupites szereg produktow wysokiej jakosci
0 najwyzszym standardzie sanitarnym. Prosimy o
uwazne przeczytanie niniejszej instrukeji. W razie
jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z lekarzem
lub specjalistycznym sprzedawca.

REGULACIE

Ten wyrdb medyczny jest zgodny z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobow
medycznych i odpowiednimi przepisami

le conteneur en papier/carton ou le conteneur en
plastique. Dans tous les cas, la réglementation du
pays doit étre strictement respectée.

Tout incident grave impliquant le produit doit étre
signalé au fabricant et a lautorité compétente de
I'Etat membre dans lequel Lutilisateur et/ou le
patient sont établis.

LAVAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Laver périodiquement a leau tiéde (maximum
30°C),au savon neutre et laisser sécher a lair
libre. Pendant le lavage, i le vétement comporte
des fermetures velcro, celles-ci doivent étre
collées ou maintenues fermées sur le vétement.
Ne pas exposer a des sources de chaleur directes
telles que des surfaces chaudes, la lumiére directe
du soleil ou diautres sources d inflammation. Il
faut vérifier que Lorthese est bien seche avant de
la ranger,de Lutiliser et de la réutiliser.Le contact
avec des pommades, des crémes, des alcools et
des solvants peut détériorer le vétement et
réduire sa durée de vie utile. Conserver &
température ambiante, e préférence dans
lemballage dorigine.

X =B xHE

DUREE DE CONSERVATION, CERTIFICATS DE
QUALITE ET GARANTIES )
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, S.L.
déclare que si vous détectez un quelconque
défaut pendant la période de garantie, veuillez
contacter votre distributeur afin que le probléme
soit résolu le plus rapidement possible. La
qgarantie ne sera pas valable si le produit a été
endommagé par une utilisation incorrecte, ou si
les instructions et recommandations dutilisation
expliquées dans cette brochure nont pas été
respectées.

IMPORTANT ! Noubliez pas de conserver (avec la
date dachat et le cachet du vendeur) et de
présenter Le produit complet (boitier et corps du
produit), ces conditions seront indispensables
pour toute réclamation.

Avec un entretien régulier, le produit sera fiable et
durable et pourra étre réutilisé en suivant les
mesures indiquées pendant 24 mois, aprés cette
période, il est recommandé de changer pour une
nouvelle orthése. .

CERTIFICATS DE QUALITE :

Tous les matériaux utilisés ont été testés, sont
conformes aux normes européennes en vigueur et
offrent une sécurité et un confort maximum
pendant Lutilisation. Certificat Oeko-Tex Standard
100 : Le label Oeko-Tex garantit [absence de
substances nocives pour la santé et certifie
labsence de substances nocives dans tous les
matériaux a partir desquels Lorthése est
fabriquée. Garantie dans le cadre des
réglementations égales.

krajowymi. Przep analize ryzyka (UNE
EN'1S014971) w celu zminimalizowania
wszystkich istniejacych zagrozen. Wyrdb medyczny
klasy I, niesterylny, bez funkcji pomiarowej.
WAZNE INFORMACI
Przed uzyciem tego produktu nalezy przeczytac
wszystkie ostrzezenia i instrukcje. Wtasciwe

e jest niezbedne do
dziatania oraz do zmniejszenia ryzyka urazu lub
ponownego urazu nieodtacznie zwigzanego z
uzywaniem jakiegokolwiek produktu tego typu.
NAZWA PRODUKTU:
(CAS310 PAS BRZUSZNY Z PODPARCIEM MIEDNICY
CAS320 PAS BRZUSZNY Z PASAMI
CAS330 PAS MIEDNICOWY Z PASAMI
CEL:

Pas brzuszny podtrzymuje i utrzymuje postawe

osiagniecia maksymalnej skutecznosci leczenia, a
takze do przedtuzenia okresu uzytkowania ortezy.
(AS310: Otocz pasem brzuch pacjenta,
przektadajac orteze za oparcie krzesta, requlujac i
zabezpieczajac klamry az do uzyskania
pozadanego stopnia podparcia. Przetozy¢ pas
krocza pod kroczem pacjenta i przymocowat go do
powierzchni pasa za pomoca klamer. CAS320:
Otoczy¢ brzuch pacjenta pasem, przektadajac
orteze za oparcie krzesta, requlujac i
zabezpieczajac klamry az do uzyskania
pozadanego stopnia podparcia. Przetozy¢ pasy
ramienne przez ramiona, skrzyzowac je za plecami
i zabezpieczy¢ klamrami. CAS330: Owirl pas wokdt
brzucha pacjenta, przektadajac szelki za oparcie
krzesta, requlujac i zabezpieczajac klamry az do
uzyskania pozadanego stopnia podparcia. Przetoz
pas krocza pod kroczem pacjenta i przymocuj go
do powierzchni pasa za pomoca klamer. Przetozy¢
pasy ramienne przez ramiona, skrzyzowac je za
plecami i zabezpieczy¢ klamrami. Uzytkownik musi
requlamie sprawdzac produkt, aby upewnic sie, ze
jest on w doskonatym stanie i ze dziata
prawidtowo. Nie nalezy uzywac produktu, jesli jest
on uszkodzony. Interwencja osoby trzeciej w
dopasowanie nie jest konieczna, z wyjatkiem
przypadkdw ograniczonej sity Lub koordynacji. Aby
wyrob zachowat swoje wiasciwosci kompresyjne
lub podtrzymujace, orteza musi dopasowac sie do

w okolicy brzucha
qarbieniu sie, slizganiu lub doznawaniu urazow z
powodu utrzymujace] sie ztej postawy
ISKAZANIA:

Wsparcie i kontrola postawy dla pacjentdw ze
staba kontrolg postawy i ryzykiem destabilizacji
podczas siedzenia.

OPIS | CHARAKTERYSTYKA:

CAS310 ABDOMINAL BELT WITH PELVIC SUPPORT:
Pas brzuszny z oddychajacym podparciem
miednicy dla wsparcia i kontroli postawy. Orteza
wykonana z oddychajacej tkaniny. Pas brzuszny o
szerokosci 17 cm i dtugosci 160 cm. Zawiera
obwaod miednicy o szerokosci 15 cm i dtugosci 48
cm. Zapinanie i requlacja za pomoca klamer
szybkoztacznych. Wyscietany materiat zapewnia
komfort.

(CAS320 ABDOMINAL BELT WITH STRAPS: Pas
brzuszny z pasami wykonany z oddychajacego
materiatu zapewniajcy wsparcie i kontrole
postawy. Orteza wykonana z oddychajace] tkaniny.
Pas brzuszny o szerokosci 17 cm i dtugosci 160
cm.Zawiera pasy ramienne o dtugosci 105 cmz
wyscietanymi podpdrkami. Zapinanie i reulacja za
pomocg szybkoztaczek.

(CAS330 PAS PELVICZ PASAMI: Pas brzuszny z
podparciem miednicy i pasami wykonanymi z
oddychajacej taniny dla wsparcia i kontroli
postawy. Orteza wykonana z oddychajacej tkaniny.
Pas brzuszny o szerokosci 17 cm i dtugosci 160
cm.Zawiera pas miednicowy o szerokosci 15 cm i
dhugosci 48 cm. Zawiera pasy o dtugosci 105 cm.
Zapinanie i requlacja za pomoca klamer
szybkoztacznych. Wyscietany materiat zapewnia
komfort, )

DLUGOSC ORTEZY / WYBOR ROZMIARU

(AS310, CAS32011 CAS330

Dtugosc: 160 cm

Wysokosc: 17 cm

MATERIALY

100% poliester

INSTRUKCIA UZYTKOWANIA | DOPASOWANIA:
Weasciwy dobor rozmiaru jest niezbedny do

obszaru choroba, nie powodujac
dyskomfortu lub niewygody podczas uzytkowania.
Nadmierna kompresja moze spowodowac
nietolerancje na leczenie.

WAZNE INFORMACIE

Przed uzyciem nalezy przeczytac wszystkie
ostrzezenia i instrukcje. Prawidtowe zastosowanie
jest niezbedne do prawidtowego dziatania
produktu oraz do zmniejszenia ryzyka urazu lub
ponownego urazu nieodtacznie zwigzanego z
uzytkowaniem jakiegokolwiek produktu.
PRECAUTIONS

W przypadku wystapienia reakcji alergicznej,
podraznienia, zmiany skornej, obrzeku lub
uczulenia nalezy usuna¢ produkt i skonsultowac
sie z lekarzem prowadzacym lub pracownikiem
stuzby zdrowia. Nie stosowac bezposrednio na
otwarte ub zaczerwienione blizny bez
odpowiedniej ochrony.

Nie wystawiac na dziatanie ptomienia lub Zrodta
ciepta o bardzo wysokiej temperaturze.

Opaska powinna by¢ dobrze dopasowana, ale nie
powinna nadmiernie uciskac.

Sprawdz, czy produkt jest dobrze dopasowany. Nie
nalezy nadmiernie dokrecac. Reqularnie sprawdzaj,
czy krazenie nie jest ograniczone. W razie
watpliwosci co do rozmiaru, zawsze wybieraj
wiekszy rozmiar.

Uzytkownik powinien reqularnie sprawdzac
produkt, aby upewnic sie, ze jest w idealnym
stanie i dziata prawidtowo. Nie nalezy uzywac
produktu, jesli jest on uszkodzony.
OSTRZEZENIA

Stosowanie ortezy jest uwarunkowane
wskazaniami. Zaleca sie, aby orteza byta uzywana
tylko przez jednego pacjenta.W celu
prawidtowego dopasowania ortezy nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Postepowac zgodnie ze wskazaniami lub
zaleceniami osoby przepisujacej orteze lub
pracownika stuzby zdrowia. W celu uzyskania
niestandardowego dopasowania nalezy
skonsultowac sie ze specjalista. Specjalista

conf , utilizzare il contenitore di
carta/cartone o |l contenitore di plastica.In
ogni caso, & necessario rispettare
rigorosamente le normative nazionali.
Qualsiasi incidente grave che coinvolga il
prodotto deve essere segnalato al produttore e
allautorita competente dello Stato membro in
cui Lutilizzatore e/o il paziente sono stabiliti.
LAVAGGIO, MANUTENZIONE E
CONSERVAZIONE

Lavare periodicamente con acqua tiepida
(massimo 30°), sapone neutro e lasciare
asciugare all‘aria. Durante il lavaggio, se
l'indumento & dotato di chiusure in velcro,
queste devono essere incollate o tenute chiuse
sull'indumento. Non esporre a fonti di calore
dirette come superfici calde, luce solare diretta
oaltre fonti di accensione. Controllare che
Lortesi sia completamente asciutta prima di
riporla, utilizzarla e riutilizzarla. IL contatto con
unguenti, creme, alcool e solventi pud
deteriorare l'indumento e ridurne la vita utile.
Conservare a temperatura ambiente,
preferibilmente nella confezione originale.

2 ) =B
DURATA DI CONSERVAZIONE, CERTIFICATI DI
QUALITAE GARANZIE

ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, SL.
dichiara che, qualora si riscontrino difetti
durante il periodo di garanzia,si prega di
contattare il distributore in modo da risolvere il
problema il prima possibile. La garanzia non
sara valida se il prodotto € stato danneggiato
da un uso improprio o se non sono state
sequite le istruzioni e le raccomandazioni d'uso
illustrate in questo opuscolo.

IMPORTANTE! Non dimenticate di conservare
(con data di acquisto e timbro del venditore) e
presentare il prodotto completo (custodia e
corpo del prodotto); questi requisiti saranno
essenziali per qualsiasi reclamo.

Con una regolare manutenzione, il prodotto
sara affidabile e duraturo e potra essere
riutilizzato seguendo le misure indicate per 24
mesi; dopo questo periodo di tempo, si
consiglia di passare a un nuovo apparecchio.
CERTIFICATI DI QUALITA:

Tutti i materiali utilizzati sono stati testati, sono
conformi alle norme europee vigenti e offrono la
massima sicurezza e comfort durante [uso.
Certificato Oeko-Tex Standard 100: il marchio
Oeko-Tex garantisce lassenza di sostanze nocive
per la salute e certifica [assenza di sostanze nocive
in tutti i materiali con cui é realizzata Lortesi.
Garanzia nell'ambito delle norme di legge.

dostarczy niezbednych informacji, aby uzytkownik
koricowy lub osoba odpowiedzialna za
dopasowanie produktu zrozumiata, jak bezpiecznie
korzysta¢ z produktu. Produkt nie nadaje sie do
sterylizacji. Przechowywac w mijscu
niedostepnym dla dzieci.

Do utylizacji produktu stosowac pojemnik na
odpady state. Do utylizacji opakowania, w
zaleznosci od materiaty nalezy

CAS310 / CAS320 / CAS330
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Kéra kund, tack for att du litar pa en EMO-produkt.
Genom att valja vart sortiment av ortoser har du
kopt en serie kvalitetsprodukter av hogsta
sanitdra standard. Vanligen (ds dessa anvisningar
noggrant.Om du har nagra fragor kan du kontakta
din lakare eller en specialiserad aterforsaljare.
REGLER

Denna medicintekniska produkt dverensstammer

uzyc pojemnika na papier/karton lub pojemnika
na tworzywa sztuczne. We wszystkich przypadkach
nalezy Scisle przestrzega przepisow
obowigzujacych w danym kraju.

Kazdy powazny incydent zwiazany z produktem
nalezy zgtosic producentowi oraz wtasciwemu
organowi panistwa cztonkowskiego, w ktdrym
uzytkownik i/lub pacjent majg siedzibe.

MYCIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE
Okresowo prac letnia woda (maksymalnie 30°C),
neutralnym mydtem i pozostawic do wyschniecia
na powietrzu. Podczas prania, jesli ubranie posiada
rzepy, nalezy je sklei¢ lub trzymac zamknigte na
ubraniu. Nie nalezy wystawiac na bezposrednie
dziatanie Zrédet ciepta, takich jak gorace
powierzchnie, bezpodrednie $wiatto stoneczne lub
inne zrddta zaptonu. Przed przechowywaniem,
uzyciem i ponownym uzyciem ortezy nalezy
sprawdzic, czy jest ona doktadnie sucha. Kontakt z
‘masciami, kremami, alkoholami i
rozpuszczalnikami moze pogorszyc stan odziezy i
skrocic jej okres uzytkowania. Przechowywac w
temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym
opakowaniu.
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OKRES TRWALOSCI, CERTYFIKATY JAKOSCI |
GWARANCIE i i
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, SL.
oswiadcza, ze w przypadku wykrycia jakiejkolwiek
wady w okresie gwarancyjnym, nalezy
skontaktowac sie z dystrybutorem, aby problem
magt byc rozwigzany jak najszybciej. Gwarancja
nie bedzie wazna, jesli produkt zostat uszkodzony
wwyniku niewtasciwego uzytkowania Lub jesli nie
przestrzegano instrukeji i zalecen dotyczacych
uzytkowania wyjasnionych w niniejszej broszurze.
WAZNE!!! Prosimy nie zapomniec o zachowaniu (z
datg zakupu i pieczatka sprzedawcy) i
przedstawieniu kompletnego produktu (etui i
korpusu produktu), te wymagania beda niezbedne
przy ewentualnej reklamacji.

Przy requlamej konserwacji produkt bedzie
niezawodny i trwaty, mozna go ponownie uzywac
stosujac sie do wskazanych srodkow przez 24
miesiace, po tym okresie zaleca sie zmiane na
NOW3 Orteze. .

CERTYFIKATY JAKOSCI:

Wszystkie uzyte materiaty zostaty przetestowane,
spetniaja obowigzujace normy europejskie i
zapewniaja maksymalne bezpieczenstwo i komfort
podczas uzytkowania. Certyfikat Oeko-Tex
Standard 100: Etykieta Oeko-Tex gwarantuje brak
substancji szkodliwych dla zdrowia i poswiadcza
brak substancji szkodliwych we wszystkich
materiatach, z ktdrych wykonana jest orteza.
Gwarancja w ramach przepiséw prawnych.

med Ei och radets forordning
(EU) 2017/745 om medicintekniska produkter och
respektive nationella bestammelser. En riskanalys
(UNE EN 1S014971) har utforts for att minimera
alla befintliga risker. Medicinsk produkt av klass I,
icke-steril, utan matfunktion.
VIKTIG INFORMATION
Lds alla varningar och anvisningar innan du
anvander denna produkt. Korrekt tilldmpning &r
avgorande for att produkten ska fungera korrekt
ach for att minska risken for skador eller

skador som dr i i

patientens buk med béltet genom att fora ortosen
bakom stolens ryggstdd och justera och sékra
spannena tills Gnskad stodniva uppnas. For
axelbanden dver axlarna, korsa dem bakom
ryggen och fast dem med spannen. CAS330: Linda
baltet runt patientens buk genom att féra
stddbandet bakom stolens ryggstdd, justera och
sdkra spannena tills onskad grad av stod uppnas.
For perinealbandet under patientens perineum
och fst det pa béltesytan med spannen. For
axelbanden over axlama, korsa dem bakom
ryggen och fast dem med spannen. Anvéndaren
maste regelbundet inspektera produkten for att se
till att den ar i perfekt skick och att den fungerar
korrekt. Anvand inte produkten om den dr skadad.
Det dr inte nddvandigt att en tredje part deltar i
anpassningen, utom i fall dar styrkan eller
koordinationen &r begransad. For att produkten
ska bibehalla sina kompressions- eller

anvandningen av alla produkter av denna typ.
ARTIKELNAMN:

(AS310 BUKBALTE MED BACKENSTOD
(AS320 BUKBALTE MED REMMAR

(CAS330 BACKENBALTE MED REMMAR

Biltena stoder och hallningen i

maste ortosen anpassa sig till det
drabbade omradet utan att orsaka obehag eller
besvar under anvéndningen.

Overdriven kompression kan orsaka intolerans
mot behandlingen.

VIKTIG INFORMATION

Lés alla vamingar och anvisningar fore

anvandarens bukparti och forhindrar att
anvandaren slokar,glider eller drabbas av skador
pa grund av en fortsatt dalig hallning®
INDIKATIONER:

Stod och postural kontroll for patienter med dalig
postural kontroll och risk for destabilisering under
sittande.

BESKRIVNING OCH EGENSKAPER:

(AS310 ABDOMINALBELT MED BACKSTOD:
Bukbalte med andningsbart backenstdd for stod
och hallningskontroll. Ortos av andningsbart tyg.
Bukbiltet & 17 cm brett och 160 cm langt.
Inkluderar ett backenbalte 15 cm brett och 48 cm
langt. Fastning och justering med hjalp av
snabbspannen. Det vadderade tyget ger komfort.
(CAS320 ABDOMINALBELT MED BANDAR: Bukbilte
med band av andningsbart material for stod och
kontroll av hallningen. Ortos av andningsbart tyg.
Bukbilte 17 cm brett och 160 cm Langt. Inkluderar
105 cm [anga axelremmar med vadderade stod.
Féstning och justering med hjdlp av
snabbspannen.

CAS330 PELVIC BELT WITH STRAPS: Bukbalte med
bickenstod och remmar av andningsbart tyg for
stod och hallni Ortos av

Korrekt tillampning & avgérande for
att produkten ska fungera korrekt och for att
minska risken for skador eller aterkommande
skador som dr inneboende i anvandningen av alla
produkter.

FORSIKTIGHETER

Om en allergisk reaktion, irritation, hudforéndring,
svullnad eller sensibilisering intraffar, ta bort
produkten och kontakta den ordinerande lakaren
eller sjukvardspersonal. Anvand inte direkt pa
0Oppna eller rodnade drr utan lampligt skydd.
Exponera inte for en flamma eller varmekalla vid
mycket hoga temperaturer.

Stodet ska sitta tatt men far inte komprimeras
Overdrivet.

Inspektera produktens passform for att sakerstalla
att den sitter ordentligt. Dra inte at for hart.
Kontrollera regelbundet for att se till att
cirkulationen inte dventyras.Om du & osaker pa
storleken, valj alltid den storre storleken.
Anvéndaren bor regelbundet inspektera
produkten for att se till att den ar i perfekt skick
och att den fungerar som den ska.Anvand inte
produkten om den &r skadad.

VARNINGAR

andningen av ortosen r villkorad av

tyg.Bukbdlte 17 cm brett och 160 cm angt.
Inkluderar ett béckenbilte 15 cm brett och 48 cm
Langt. Inkluderar 105 cm Langa remmar. Fstning
och justering med hjalp av snabbspnnen. Det
vadderade tyget ger komfort.

LANGD PA STODBANDET / VAL AV STORLEK
(AS310, CAS320 och CAS330

Langd: 160 cm

Hojd: 17 cm

MATERIALER

100 % polyester

BRUKSANVISNING OCH MONTERING:

maximal effektivitet i behandlingen och for att
forlénga ortosens livstangd. CAS310: Omsluta
patientens buk med baltet, for ortosen bakom
stolsryggen, justera och sakra spannena tills
onskad grad av stod uppnds. For perinealbandet
under patientens perineum och fast det pa
bltesytan med spannen. CAS320: Omsluta

indikationerna. Det rekommenderas att ortosen
anvands av endast en patient. For korrekt
anpassning av ortosen ska du folja tillverkarens
anvisningar. Foj indikationerna eller
rekommendationerna frén forskrivaren eller
sjukvardspersonal. For en specialanpassning,
kontakta en specialist. Specialisten kommer att ge
nddvandig information for att sakerstalla att
slutanvéndaren eller den person som ansvarar for
anpassningen av produkten forstar hur produkten
ska anvandas pa ett sakert satt. Produkten ar inte
Lamplig for sterilisering. Forvaras utom réckhall
for barn.

For bortskaffande av produkten anvand
behdllaren for fast avfall. For bortskaffande av
forpackningen, beroende pa forpackningsmateria-
let,anvind pappers-/kartongbehallare eller
plastbehdllare. | alla fall maste landets
bestammelser foljas strikt.

Alla allvarliga incidenter med produkten ska
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rapporteras till tillverkaren och till den behdriga
iden dar
och/eller patienten dr etablerad.
TVATT, UNDERHALL OCH FORVARING
Tvatta regelbundet med ljummet vatten (hdgst 30
°C) och neutral tvl och lat lufttorka. Om plagget
har kardborreband ska dessa limmas ihop eller
hallas stangda pa plagget under tvttningen.
Utsatt inte plagget for direkta varmekallor som
heta ytor, direkt solljus eller andra
antandningskallor. Ortosen ska kontrolleras for att
sakerstalla att den ar helt torr fore forvaring,
anvandning och teranvandning. Kontakt med
salvor, kramer, alkoholer och [dsningsmedel kan
forsamra plagget och forkorta dess livslangd.
Forvara i rumstemperatur, helst i
orlgmalforpacknmgen
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HALLBARHET, KVALITETSCERTIFIKAT OCH

o
=

NTIE
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, SL.
upplyser om att om du upptacker nagot fel inom
qarantiperioden, vanligen kontakta din distribut6r
sa att problemet kan [0sas s& snart som méjligt.
Garantin &r inte giltig om produkten har skadats
genom felaktig anvandning eller om de
instruktioner och rekommendationer for
anvandning som forklaras i denna broschyr inte
har féljts.
VIKTIGT! Glom inte att spara (med inkdpsdatum
och stamplat av saljaren) och visa upp hela
produkten (fodral och produktkropp), dessa krav &
avgorande for eventuella krav.
Med regelbundet underhall kommer produkten att
vara tillforlitlig och hallbar och kan dteranvindas
efter de angivna atgarderna i 24 manader, efter
denna tidsperiod rekommenderas att byta till en
ny tandstallning.
KVALITETSCERTIFIKAT:
Alla material som anvénds har testats, uppfyller
gallande europeiska standarder och erbjuder
maximal sdkerhet och komfort under anvéndning.
Oeko-Tex Standard 100-certifikat:
Oeko-Tex-mérkningen garanterar att det inte finns
ndgra halsoskadliga dmnen och intygar att det
inte finns nagra skadliga dmnen i alla material
som ortosen dr tillverkad av.
Garanti inom ramen for de réttsliga
bestammelserna.

Instrucciones colocacion

CAS330

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACION:

Rodear el abdomen del paciente con el cinturdn pasando
la ortesis por detras del respaldo de la silla ajustando y
fijando las hebillas hasta conseguir el grado de sujecion
deseado. Pasar la cincha perineal por debajo del periné
del paciente y fijarla sobre la superficie del cinturon
mediante hebillas. Pasar los tirantes por encima de los
hombros, cruzarlos por detras de la espalda y fijarlos

mediante hebillas.

INSTRUCTIONS FOR USE AND PLACEMENT:

Wrap the belt around the patient's abdomen by passing
the brace behind the back of the chair, adjusting and
securing the buckles until the desired degree of support
is achieved. Pass the perineal strap under the patient's
perineum and secure it to the belt surface with buckles.
Pass the shoulder straps over the shoulders, cross them
behind the back and secure them with buckles.



