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Estimado cliente, le agradecemos la confianza
puesta en un producto EMO. Escogiendo
nuestra a linea de ortesis de dedo usted ha
adquirido una gama de productos de calidad y
de alto nivel sanitario. Lea estas instrucciones
atentamente. Si tiene alguna duda contacte con
sumeédico o con su establecimiento
especializado.

NORMATIVA

Este producto sanitario cumple el Reglamento
(EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre productos sanitarios y las
respectivas regulaciones nacionales. Se ha
realizado un Analisis de Riesgos (UNE EN
15014971) minimizando todos los riesgos
existentes. Producto sanitario Clase I, no estéril,
sin funcion de medicion.

INFORMACION IMPORTANTE

Lea todas las advertencias e instrucciones
antes de usar este producto. Es esencial
aplicarlo correctamente para que funcione de
forma adecuada y para reducir el riesgo de
lesiones o de reaparicion de lesiones inherente
al uso de cualquier producto de este tipo.
DESCRIPCION

Ortesis alineadora y correctora postquirdirgica.
La férula facilita la fijacion o alineacion de los
dedos en la posicion indicada para su
tratamiento. Consta de los siguientes

C banda eldstica iana, tres
bandas falangicas, una banda falangica para el
1° dedo y una banda elastica que rodea el
talon.

CARACTERISTICAS

El vendaje facilita la fijacion o alineacion de los
dedos en la posicion indicada para su
tratamiento.

Suaves bandas falangicas no elasticas que
permiten la fijacion y alineacion de los dedos
en la posicion deseada.

Banda metatarsal eldstica con acabado interno
siliconado para mejorar su fijacion al antepié.
La banda elastica que rodea el talon evita que
la banda metatarsal se desplace hacia los
dedos. Ajustes mediante velcro. Uso nocturno
Bilateral. No contiene latex.

EFECTOS

Fijacion de los dedos operados o con
desviaciones articulares. Alineacion de las
articulaciones afectadas

INDICACIONES

Hallux valgus. Juanete de sastre.Dedo en
martillo. Dedo en garra. Infraductus y
supraductus. Luxaciones y subluxaciones MTF
Acortamiento de la musculatura extensora y
flexora. Post-quirrgica .

USO PREVISTO

El vendaje se utiliza principalmente después de
a cirugia para asegurar el resultado de la
intervencion. Alineacion articular nocturno.
TALIAS

Talla tnica. Longitud Banda metatarsal 30 cm
Anchura banda metatarsal 8 cm.

LADOS

Bilateral

COLOCACION

La correcta eleccion de (a talla es fundamental

O

Dear customer, thank you for your
confidence in an EMO product. By choosing
our line of finger orthoses, you have
purchased a range of quality products of
the highest sanitary standard. Please read
these instructions carefully. If you have any
questions, please contact your doctor or
specialist retailer.

REGULATIONS

This medical device complies with
Regulation (EU) 2017/745 of the European
Parliament and of the Council on medical
devices and the respective national
regulations. A Risk Analysis (UNE EN
1S014971) has been carried out to
minimise all existing risks. Class | medical
device, non-sterile, without measuring
function.

IMPORTANT INFORMATION

Read all warnings and instructions before
using this product. Correct application is
essential for proper function and to reduce
the risk of injury or re-injury inherent in
the use of any product of this type.
DESCRIPTION

Post-surgical aligning and corrective
orthosis. The splint facilitates the fixation
or alignment of the fingers in the position
indicated for treatment. It consists of the
following components: metatarsal elastic
band, three phalangeal bands,a
phalangeal band for the 1st toe and an
elastic band around the heel.

FEATURES

The bandage facilitates the fixation or
alignment of the toes in the position
indicated for treatment.

Soft, non-elastic phalangeal bands allow
fixation and alignment of the toes in the
desired position.

Elastic metatarsal band with internal
silicone finish for improved fixation to the
forefoot.

The elastic band around the heel prevents
the metatarsal band from sliding towards
the toes. Velcro adjustment. Night use
Bilateral. Latex free.

EFFECTS

Fixation of operated toes or toes with joint
deviations. Alignment of affected joints.
INDICATIONS

Hallux valgus. Tailor's bunion. Hammer toe.
Claw toe. Infraductus and supraductus.
MTF dislocations and subluxations
Shortening of the extensor and flexor
muscles. Post-surgical.

INTENDED USE

The bandage is mainly used after surgery
to ensure the outcome of the operation.
Overnight joint alignment.

SIZES

One size. Metatarsal band length 30 cm
Metatarsal band width 8 cm.

SIDES

Bilateral

PLACEMENT

The correct choice of size is essential for

para conseguir la maxima eficacia del
tratamiento, asi como prolongar la vida dtil de
la ortesis. Coger a banda metatarsiana por
ambos extremos y colocar alrededor del
antepie por detras de las cabezas metatarsales,
fijar mediante velcro. Posteriormente, fijar la
cinta de talon sobre un lateral de la banda
metatarsal, rodear el talon y fijar sobre el lado
contralateral. Para hallux valgus: Rodear el 1°
dedo con un extremo de la banda falangica 1°
dedo, traccionar y fijar el otro extremo sobre el
lateral de la banda metatarsal. Para juanete de
sastre: rodear el 5° dedo con un extremo de la
banda falangica, traccionar y fijar el otro
extremo sobre el lateral de la banda
metatarsal. Para dedo en martillo y dedo en
qarra: colocar el lazo en el dedo a tatar,
traccionar y fijar en la zona plantar de la banda
metatarsal. El usuario debe examinar
regularmente el producto para que se
encuentre en perfecto estado y garantizar su
correcto funcionamiento. No utilice el producto
si estd dafiado. La intervencion de terceras
personas en la colocacion no sera necesaria
salvo en casos de escasa fuerza o coordinacion.
Para que el producto pueda mantener sus
propiedades de compresion o sujecion, la
ortesis debe adaptarse a la zona afectada sin
producir molestias o incomodidades durante su

uso.
PRECAUCIONES /I\

Si se produjese alguna reaccion alérgica,
irritacion, alteracion cutanea, hinchazon,
trastornos circulatorios, puntos de presion o
padece cualquier tipo de sensibilizacion retirar
el producto y consultar con el médico
prescriptor o profesional sanitario. No utilizar
directamente sobre cicatrices abiertas o
enrojecidas, piel irritada o dafiada sin estar
debidamente protegidas.

No exponer a una llama o fuente de calor a
temperaturas muy elevadas.

La ortesis tiene que quedar ajustada pero no
debe comprimir en exceso.

ADVERTENCIAS

La utilizacion de la ortesis esta condicionada a
las indicaciones. Este dispositivo esta previsto
exclusivamente para el uso en un tnico
paciente. Aunque (a ortesis no sea de un solo
uso, para la correcta colocacion de la ortesis
siga las indicaciones del fabricante. Siga las
indicaciones o recomendaciones del prescriptor
o del profesional sanitario. Para una adaptacion
personalizada, consulte a un especialista. EL
especialista se encargara de proporcionar la
informacion necesaria para asegurar que el
usuario final o la persona responsable de la
colocacion del producto entiende como utilizar
el producto de manera segura. Producto no
apto para su esterilizacion. Mantener fuera del
alcance de los nifos.

Para la eliminacion del producto utilizar el
contenedor de residuos solidos. Para la
eliminacion del envase, dependiendo del
material de éste, utilizar el contenedor del
papel/carton o el contenedor del pldstico. En
todo caso se debe cumplir estrictamente con la

maximum effectiveness of the treatment,
as well as prolonging the life of the
orthosis. Take the metatarsal band at both
ends and place it around the forefoot
behind the metatarsal heads, fasten with
Velcro. Subsequently, fix the heel strap on
one side of the metatarsal strap, wrap
around the heel and fix on the
contralateral side. For hallux valgus: Wrap
one end of the phalangeal strap around
the 1st toe, pull and fix the other end on
the side of the metatarsal strap. For tailor's
bunion: encircle the 5th toe with one end
of the phalangeal band, pull and fix the
other end over the lateral metatarsal band.
For hammertoe and claw toe: place the
loop on the toe to be treated, pull and fix
in the plantar area of the metatarsal band.
The user should regularly inspect the
product to ensure that it is in perfect
condition and that it is functioning
properly. Do not use the product if it is
damaged. The intervention of a third party
in the fitting is not necessary except in
cases of limited strength or coordination.
In order for the product to maintain its
compression or support properties, the
orthosis must adapt to the affected area
without causing discomfort or discomfort
during use.

PRECAUTIONS /I\

If any allergic reaction, irritation, skin
alteration, swelling, circulatory disorders,
pressure points or any type of sensitisation
occurs, remove the product and consult
the prescribing doctor or health
professional. Do not use directly on open
or reddened scars, irritated or damaged
skin without proper protection.

Do not expose to a flame or heat source at
very high temperatures.

The brace should fit snugly but should not
compress excessively.

WARNINGS

The use of the orthosis is subject to the
indications. This device is intended for
single-patient use only. Even if the brace is
not intended for single use, follow the
manufacturer’s instructions for correct
fitting of the brace. Follow the instructions
or recommendations of the prescriber or
healthcare professional. For a custom
fitting, consult a specialist. The specialist
will provide the necessary information to
ensure that the end user or the person
responsible for fitting the product
understands how to use the product safely.
Product not suitable for sterilisation. Keep
out of reach of children.

For disposal of the product use the solid
waste container. For disposal of packaging,
depending on the packaging material, use
the paper/cardboard container or the
plastic container.On

In all cases, the country's regulations must
be strictly complied with.

Any serious incident involving the product

normativa del pais.

Cualquier incidente grave relacionado con el
producto debe comunicarse al fabricante y a la
autoridad competente del Estado miembro en
el que estén establecidos el usuario y/o el
paciente.

LAVADO Y MANTENIMIENTO

Lavar periodicamente con agua tibia (maximo
30°), jabon neutro y dejar secar al aire.No usar
lejia.No secar en secadora.No planchar.
Durante el lavado, si la prenda dispone de
velcros, éstos se deben pegar entre si o
mantenerlos cerrados sobre la prenda.No
exponer a fuentes de calor directas como
superficies calientes, exposicion directa al sol y
otros focos de ignicion. Se debera comprobar
que la ortesis esta bien seca antes de su
almacenamiento, uso y reutilizacion. EL contacto
con pomadas, cremas, alcoholes y disolventes
puede deteriorar la prenda y disminuir su vida
(itil. Guardar a temperatura ambiente,
preferentemente en el envase de origen.
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(CADUCIDAD

36 meses

VIDA UTIL, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y
GARANTIAS

ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, S.L.
establece que en caso de que detecte algin
defecto dentro del plazo de garantia, tenga la
amabilidad de ponerse en contacto con su
distribuidor a fin de solucionar cuanto antes su
problema. La garantia no sera valida si el
producto ha sido dafiado por uso inapropiado, 0
no se han seguido las instrucciones y
recomendaciones de uso que se explican en
este folleto.

iIMPORTANTE! Por favor, no olvide conservar
(con fecha de compra y sellada por el
vendedor) y presentar el producto completo
(funda y cuerpo del producto), estos requisitos
que seran imprescindibles ante cualquier
reclamacion. Con una utilizacion, aplicacion,
mantenimiento y limpieza adecuado, el
producto serd fiable y duradero y podra
reutilizarse siguiendo las medidas indicadas,
siendo su vida util determinada por el desgaste
normal de (a ortesis. Todos los materiales
utilizados han sido testados, cumplen con la
normativa europea aplicable y ofrecen la
maxima seguridad y comodidad durante su
utilizacion. Certificado Oeko-Tex Standard 100:
etiqueta ecoldgica textil que garantiza la
ausencia de sustancias perjudiciales para la
salud y certifica la ausencia de sustancias
nocivas en todos los materiales con los que
esta confeccionada la ortesis.

Garantia dentro del marco de las disposiciones
legales.

should be reported to the manufacturer
and to the competent authority of the
Member State in which the user and/or
the patient are established.

WASHING AND MAINTENANCE

Wash periodically with lukewarm water
(maximum 30°), neutral soap and allow to
air dry. Do not bleach. Do not tumble dry.
Do not iron. During washing, if the
garment has velcro fasteners, these should
be glued together or kept closed on the
garment. Do not expose to direct heat
sources such as hot surfaces, direct
sunlight or other sources of ignition. The
orthosis should be checked to ensure that
it is thoroughly dry before storage, use and
re-use. Contact with ointments, creams,
alcohols and solvents may deteriorate the
garment and shorten its useful life. Store
at room temperature, preferably in the
original packaging.
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EXPIRATION

36 months

SHELF LIFE, QUALITY CERTIFICATES AND
GUARANTEES

ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS,
SL.states that should you detect any
defect within the guarantee period, please
contact your distributor in order to solve
the problem as soon as possible. The
quarantee will not be valid if the product
has been damaged by improper use, or if
the instructions and recommendations for
use explained in this brochure have not
been followed.

IMPORTANT! Please do not forget to keep
(with date of purchase and stamped by the
seller) and present the complete product
(cover and body of the product), these
requirements will be essential for any
claim. With proper use, application,
maintenance and cleaning, the product
will be reliable and durable and can be
reused according to the measures
indicated, its useful life being determined
by the normal wear and tear of the
orthosis. All materials used have been
tested, comply with applicable European
standards and offer maximum safety and
comfort during use. Oeko-Tex Standard
100 certificate: ecological textile label
that guarantees the absence of substances
harmful to health and certifies the
absence of harmful substances in all the
materials from which the orthosis is made.
Guarantee within the framework of the
legal regulations.
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Caro cliente, obrigado pela sua confianga
num produto EMO. Ao escolher a nossa linha
de orteses de dedos, adquiriu uma gama de
produtos de qualidade do mais alto padrao
sanitario. Por favor, leia atentamente estas
instrugdes. Se tiver alguma duvida, por favor
contacte o seu médico ou retalhista
especializado.

REGULAMENTOS

Este dispositivo médico cumpre o
Regulamento (UE) 2017/745 do F

LOCALIZAGAO
Aescolha correcta do tamanho é essencial
para a maxima eficacia do assim

Qualquer incidente grave que envolva o
produto deve ser comunicado ao fabricante
ea idade c do

como o prolongamento da vida da drtese.
Pegar na banda metatarso em ambas as
extremidades e coloca-la a volta do antepé
atras das cabecas metatarso, fixar com
velcro. Subsequentemente, fixar a correia do
calcanhar num dos lados da correia
metatarso, enrolar a volta do calcanhar e
fixar no lado ¢ Para hallux

Europeu e do Conselho sobre dispositivos
médicos e os respectivos regulamentos
nacionais. Foi realizada uma Analise de
Risco (UNE EN 1S014971) para minimizar
todos os riscos existentes. Dispositivo
médico de classe |, nao esterilizado, sem
fundo de medicao.

INFORMACAQ IMPORTANTE

Leia todos os avisos e instrugdes antes de
utilizar este produto. A aplicagdo correcta é
essencial para 0 bom funcionamento e para
reduzir o risco de lesdes ou reincidéncias
inerentes a utilizagdo de qualquer produto
deste tipo.

DESCRICAO

Alinhamento pds-cirirgico e drtese
correctiva.A tala facilita a fixagdo ou
alinhamento dos dedos na posicdo indicada
para o tratamento. E constituida pelos
seguintes componentes: banda elastica
metatarso, trés bandas falangeal,uma banda
falangeal para o 1° dedo do pé e uma banda
elastica & volta do calcanhar.
(CARACTERISTICAS

A ligadura facilita a fixagao ou alinhamento
dos dedos dos pés na posicdo indicada para
0 tratamento.

As bandas falangeais macias e nao elasticas
permitem a fixagdo e o alinhamento dos
dedos dos pés na posigao desejada.

Faixa elastica metatarso com acabamento
de silicone interno para uma melhor fixagdo
a0 antepé.

Abanda elastica a volta do calcanhar
impede que a banda metatarso deslize em
direcgdo aos dedos dos pés. Ajuste de velcro.
Utilizagdo nocturna

Bilateral. Sem latex.

EFEITOS

Fixagdo de dedos dos pés ou dos pés
operados com desvios nas articulagdes.
Alinhamento das articulacdes afectadas.
INDICAGOES

Hallux valgus. O joanete do alfaiate. Martelo
do dedo do pé. Pés de garra. Infraductus e
supraductus. Deslocamentos e subluxagdes
de MTF

Encurtamento dos musculos extensor e
flexor. Pés-cirtrgico.

UTILIZAGAO INTENDIDA

Aligadura é utilizada principalmente apds a
cirurgia para garantir o resultado da
operagdo.Alinhamento conjunto durante a
noite.

DIMENSOES

Tamanho (nico. Metatarso de 30 cm de
comprimento

Largura de banda metatarso 8 cm.

SIDES

Bilateral

Fabricante
Manufacturer

&, Fecha de fabricacion

Date of manufacture

Cadigo de Lote
Batch code

Numero de referencia

Reference number

m Producto sanitario

Medical device

%7 Lavar a mano

Handwash

valgus: Enrole uma extremidade da cinta
falangeal a volta do 1° dedo do pé, puxe e
fixe a outra extremidade na lateral da cinta
metatarsiana. Para o joanete do alfaiate:
rodear o 5° dedo do pé com uma
extremidade da banda falangeal, puxar e
fixar a outra extremidade sobre a banda
lateral do metatarso. Para martelo e dedo do
pé: colocar o lago sobre o pé a ser tratado,
puxar e fixar na zona plantar da banda
metatarso. O utilizador deve inspeccionar
regularmente o produto para garantir que
estd em perfeitas condigoes e que esta a
funcionar correctamente. Nao utilizar o
produto se este estiver danificado.A
intervencdo de um terceiro na montagem
ndo é necessaria, excepto em casos de forca
ou coordenagao limitadas. Para que o
produto mantenha as suas propriedades de
compressao ou suporte, a ortese deve
adaptar-se a area afectada sem causar
desconforto ou desconforto durante a
utilizagao.

PRECAUCOES /I\

Se ocorrer qualquer reacgdo alérgica,
irritagdo, alteracdo da pele, inchago,
disturbios circulatrios, pontos de pressao
ou qualquer tipo de sensibilizagao, remover
0 produto e consultar o médico ou
profissional de saude prescritor. Nao utilizar
directamente sobre cicatrizes abertas ou
avermelhadas, pele irritada ou danificada
sem proteccao adequada.

Nao se expor a uma chama ou fonte de calor
a temperaturas muito elevadas.

Acinta deve encaixar bem mas nao deve
comprimir excessivamente.

ADVERTENCIAS

Autilizagdo da ortese esta sujeita as
indicagoes. Este dispositivo destina-se
apenas a utilizagdo por um Unico paciente.
Mesmo que o aparelho nao se destine a um
Unico paciente, seguir as instruges do
fabricante para uma montagem adequada.
Sequir as instrugdes ou recomendagoes do
prescritor ou do profissional de satide. Para
uma adaptagdo personalizada, consultar um
especialista. O especialista fornecera as
informagdes necessarias para assegurar que
o utilizador final ou a pessoa responsavel
pela instalagao do produto compreende
como utilizar o produto em seguranga.
Produto ndo adequado para esterilizagao.
Manter fora do alcance das criancas.

Para a eliminagao do produto, utilizar o
contentor de residuos sdlidos. Para a
eliminagdo da embalagem, dependendo do
material de embalagem, utilizar o recipiente
de papel/cartdo ou o recipiente de plastico.
Em todos os casos, os regulamentos do pais
devem ser rigorosamente cumpridos.

Leyenda iconos

c € Conformidad CE
CE conformity

I:E:l Consultar instrucciones

Consult instructions
@ No contiene Latex

Does not contain Latex
fl’- Un paciente. Mltiples usos.
\_,_m Single patient. Multiple uses.

Precaucion
Caution

== Nousarplancha
Do not use iron

Secarenhorzontalalasombra @@, Reciclado

Dry horizontally in the shade

Caducidad
Expiration

‘ .’ Recycled

Estado-Membro em que o utilizador e/ou o
doente se encontram estabelecidos.
LAVAGEM E MANUTENGAO

Lavar periodicamente com dgua morna
(maximo 30°), sabao neutro e deixar secar
a0 ar.Nao alvejar. Nao cair em seco.Nao
passar a ferro. Durante a lavagem, se a peca
de vestuario tiver fechos de velcro, estes
devem ser colados ou mantidos fechados na
pega de vestuario.Ndo expor a fontes de
calor directas tais como superficies quentes,
luz solar directa ou outras fontes de ignicao.
Adrtese deve ser verificada para assegurar
que esta completamente seca antes de ser
armazenada, utilizada e reutilizada. 0
contacto com pomadas, cremes, alcoois e
solventes pode deteriorar a pea de
vestudrio e encurtar a sua vida Gtil.
Armazenar a temperatura ambiente, de
preferéncia na embalagem original.

KW =B RH

EXPIRAGEO

36 meses

PRAZO DE VALIDADE, CERTIFICADOS DE
QUALIDADE E GARANTIAS )
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS,
S.L.declara que se detectar qualquer defeito
dentro do periodo de garantia, por favor
contacte o seu distribuidor para resolver o
problema o mais rapidamente possivel. A
garantia nao serd valida se o produto tiver
sido danificado por utilizagdo indevida, ou se
as instrugdes e recomendagdes de utilizacao
explicadas nesta brochura ndo tiverem sido
sequidas.

IMPORTANTE! Nao se esquega de guardar
(com data de compra e carimbada pelo
vendedor) e apresentar o produto completo
(capa e corpo do produto), estes requisitos
serao essenciais para qualquer reclamagao.
Com uma utilizacdo, aplicacao, manutencao
e limpeza adequadas, 0 produto serd fidvel e
duravel e podera ser reutilizado de acordo
com as medidas indicadas, sendo a sua vida
(til determinada pelo desgaste normal da
drtese. Todos os materiais utilizados foram
testados, cumprem as normas europeias
aplicaveis e oferecem a maxima seguranga e
conforto durante a utilizagdo. Certificado
Oeko-Tex Standard 100: etiqueta téxtil
ecologica que garante a auséncia de
substancias nocivas para a satde e certifica
aauséncia de substancias nocivas em todos
os materiais a partir dos quais a drtese &
feita.

Garantia no dmbito dos regulamentos legais.

Mantener seco
Keep dry

Mo
e

ﬁ% Mantener alejado de la luz
" Keep away from light

& Reciclable
@ Recyclable
0® Punto verde
A Green point
X No usar blanqueador
2.8\ Do not use whitener
No usar secadora
Do not use dryer
~_ Lavarenseco
>\J< Clean dry

BAN5S0

Instrucciones colocacion - Dedo en martillo

BAN5S0

Instrucciones colocacion - Juanete

1




Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen fiir lhr
Vertrauen in ein EMO-Produkt. Wenn Sie sich fiir
unsere Fingerorthesen entscheiden, haben Sie
eine Reihe von Qualitétsprodukten mit hochstem
Hygienestandard erworben. Bitte lesen Sie diese
Anweisungen sorgfaltig durch. Wenn Sie Fragen
haben, wenden Sie sich bitte an lhren Arzt oder
Fachhéndler.
VERORDNUNGEN
Dieses Medizinprodukt entspricht der Verordnung
(EU) 2017/745 des Europdischen Parlaments und
des Rates iiber Medizinprodukte und den
entsprechenden nationalen Vorschriften. Es wurde
eine Risikoanalyse (UNE EN 15014971)
durchgefiihrt,um alle bestehenden Risiken zu
minimieren. Medizinprodukt der Klasse I,unsteril,
ohne Messfunktion.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen,
bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die korrekte
Anwendung ist entscheidend fir die
ordnungsgemaRe Funktion und die Verringerung
des Risikos von Verletzungen oder emeuten
Verletzungen, die mit der Verwendung eines
Produkts dieser Art verbunden sind.
BESCHREIBUNG
Postoperative Ausrichtung und korrigierende
Orthese. Die Schiene erleichtert die Fixierung oder
Ausrichtung der Finger in der fiir die Behandlung
vorgesehenen Position. Es besteht aus folgenden
elastisches Mi drei

SIDES

Bilaterale

PLATZIERUNG

Die richtige Wahl der Grofe ist entscheidend fiir
die maximale Wirksamkeit der Behandlung und
fiir die Verlangerung der Lebensdauer der Orthese.
Nehmen Sie das Mittelfuband an beiden Enden
und legen Sie es hinter den Mif dpfen um

Verwenden Sie fiir die Entsorgung des Produkts
den Behilter fir feste Abfélle. Verwenden Sie fiir
die Entsorgung der Verpackung je nach

Verpac ial den Papier-/k

oder den Kunststoffbehalter Auf

In jedem Fall mijssen die Vorschriften des
jeweiligen Landes strikt eingehalten werden.
Jeder sc i Iwischenfallim

den Vorfu, befestigen Sie es mit Klettverschluss.
AnschlieRend den Fersenriemen auf einer Seite
des MittelfuBriemens befestigen,um die Ferse
wickeln und auf der kontralateralen Seite
befestigen. Bei Hallux valgus: Ein Ende des
Zehenstegs um den 1.Zeh wickeln, ziehen und das
andere Ende an der Seite des MittelfuRriemens
befestigen. Bei Schneiderballen: Mit einem Ende
des Zehenbandes den 5.Zeh umschlieBen, das
andere Ende iiber das seitliche MittelfuRband
ziehen und fixieren. Bei H und

Zusammenhang mit dem Produkt sollte dem
Hersteller und der zustandigen Behdrde des
Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder
der Patient ansdssig ist, gemeldet werden.
WASCHEN UND PFLEGE

RegelméBig mit lauwarmem Wasser (maximal
30°) und neutraler Seife waschen und an der Luft
trocknen lassen. Nicht bleichen. Nicht im Trockner
trocknen. Nicht biigeln. Wenn das Kleidungsstiick
Klettverschliisse hat, sollten diese beim Waschen
oder geschlossen gehalten

Krallenzehen: Die Schlaufe auf den zu
behandelnden Zeh legen, ziehen und im plantaren
Bereich des MittelfuRbandes fixieren. Der
Benutzer sollte das Produkt regelméig

werden. Nicht mit direkten Warmequellen wie
heien Oberfléchen, direktem Sonnenlicht oder
anderen Ziindquellen in Beriihrung bringen. Die
Orthese sollte vor der Lagerung, Verwendung und

{iberpriifen, um si dass esin
einwandfreiem Zustand ist und einwandfrei
funktioniert.Verwenden Sie das Produkt nicht,
wenn es beschddigt ist. Das Eingreifen eines
Dritten bei der Anpassung ist nicht erforderlich,
aufer in Fallen begrenzter Kraft oder
Koordination. Damit das Produkt seine

Zehengliederbander, ein Zehengliederband fiir den

1.Zeh und ein elastisches Band um die Ferse.

MERKMALE

Die Bandage erleichtert die Fixierung oder

Ausrichtung der Zehen in der fiir die Behandlung

vorgesehenen Position.

Weiche, unelastische Zehenbander ermdglichen

die Fixierung und Ausrichtung der Zehen in der

gewinschten Position.

Elastisches MittelfuRband mit internem

Silikonabschluss fiir eine bessere Fixierung am

Vorfus.

Das elastische Band um die Ferse verhindert, dass

das MittelfuBband in Richtung der Zehen rutscht.

Einstellung mit Klettverschluss. Verwendung in

der Nacht

Bilateral. Latexfrei.

EFFEKTE

Fixierung von operierten Zehen oder Zehen mit
ichungen. Ausrichten der

p der i haften beibehélt,
muss sich die Orthese an die betroffene Stelle
anpassen, ohne dass sie bei der Benutzung
Beschwerden oder Unbehagen verursacht.
VORSICHTSMASSNAHMEN &

Beim Auftreten von allergischen Reaktionen,
Reizungen, Hautveranderungen, Schwellungen,
Durchblutungsstdrungen, Druckstellen oder
Sensibilisierungen jeglicher Art entfernen Sie das
Produkt und wenden Sie sich an den
verschreibenden Arzt oder das medizinische
Fachpersonal. Nicht direkt auf offenen oder
gerdteten Narben, gereizter oder beschadigter
Haut ohne entsprechenden Schutz anwenden.
Nicht einer Flamme oder einer Warmequelle mit
sehr hohen Temperaturen aussetzen.
Die Bandage sollte eng anliegen, aber nicht
{ibermaRig zusammengedriickt werden.
WARNUNGEN
Der Einsatz der Orthese richtet sich nach den
ikationen. Dieses Gerdt ist nur fiir die

Gelenke.

INDIKATIONEN

Hallux valgus. Ballenzeh des Schneiders.
Infraduktus und

Verwendung an einem einzigen Patienten
bestimmt. Auch wenn die Orthese nicht zum
einmaligen Gebrauch bestimmt ist, sollten Sie die
i des Herstellers zum korrekten

Supraduktus. MTF-Dislokationen und
Subluxationen

Verkiirzung der Streck-und Beugemuskeln.
Postoperativ.

VERWENDUNGSZWECK

Der Verband wird vor allem nach der Operation
verwendet, um das Ergebnis der Operation zu
sichern. Ausrichtung der Gelenke tiber Nacht.
GROSSEN

Einheitsgrofe. Lange des MittelfuRbandes 30 cm
Breite des MittelfuRbandes 8 cm.
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Cher client, nous vous remercions de votre
confiance dans un produit EMO. En choisissant
notre gamme dorthéses pour les doigts, vous
avez acheté une gamme de produits de qualité
répondant aux normes sanitaires les plus
élevées. Veuillez lire attentivement ces
instructions. Si vous avez des questions,
veuillez contacter votre médecin ou votre
détaillant spécialisé.
REGLEMENTS
Ce dispositif médical est conforme au
réglement (UE) 2017/745 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux dispositifs
médicaux et aux réglementations nationales
respectives. Une analyse des risques (UNE EN
1S014971) a été réalisée afin de minimiser tous
les risques existants. Dispositif médical de
classe I, non stérile, sans fonction de mesure.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Lisez tous les avertissements et instructions
avant duutiliser ce produit. Une application
correcte est essentielle pour un bon
fonctionnement et pour réduire le risque de
blessure ou de re-blessure inhérent a
Lutilisation de tout produit de ce type.
DESCRIPTION
Orthése d'alignement et de correction
post-chirurgicale. Lattelle facilite la fixation ou
lalignement des doigts dans la position
indiquée pour le traitement. Elle se compose
des éléments suivants : bande élastique

é i trois bandes i un
bande phalangienne pour le 1er orteil et une
bande élastique autour du talon.
FEATURES
Le bandage facilite la fixation ou l'alignement
des orteils dans la position indiquée pour le
traitement.
Des bandes phalangiennes souples et non
élastiques permettent de fixer et daligner les
orteils dans la position souhaitée.
Bande métatarsienne élastique avec finition
interne en silicone pour une meilleure fixation
a lavant-pied.
La bande élastique autour du talon empéche la
bande métatarsienne de glisser vers les orteils.
Réglage par velcro. Utilisation nocturne
Bilatéral. Sans latex.
EFFETS
Fixation dorteils opérés ou dorteils présentant
des déviations articulaires. Alignement des
articulations touchées.
INDICATIONS
Hallux valgus. Loignon du tailleur. Orteil en
marteau. Orteil en griffe. Infraductus et
supraductus. Dislocations et subluxations du
MTF
Raccourcissement des muscles extenseurs et
fléchisseurs. Post-chirurgical.
UTILISATION PREVUE
Le bandage est principalement utilisé apres
une intervention chirurgicale pour garantir le
résultat de Lopération. Alignement des
articulations pendant la nuit.
TAILLES
Taille unique. Longueur de la bande
métatarsienne 30 cm

2

Anlegen der Orthese befolgen. Befolgen Sie die
Anweisungen oder Empfehlungen des
verschreibenden Arztes oder des medizinischen
Personals. Fiir eine individuelle Anpassung
wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Der
Fachmann stellt die notwendigen Informationen
2ur Verfiigung, um sicherzustellen, dass der
Endnutzer oder die fiir den Einbau des Produkts
verantwortliche Person weif, wie das Produkt
sicher zu verwenden ist. Das Produkt ist nicht fiir
die Sterilisation geeignet. Auferhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren.

Largeur de la bande métatarsienne 8 cm.
SIDES

Bilatéral

PLACEMENT

Le choix correct de la taille est essentiel pour
une efficacité maximale du traitement, ainsi
que pour prolonger la durée de vie de lorthése.
Prenez la bande mé ienne aux deux

daraufhin iberpriift werden,
ob sie griindlich trocken ist. Der Kontakt mit
Salben, Cremes, Alkoholen und Ldsungsmitteln
kann das Kleidungsstiick beschddigen und seine
Lebensdauer verkiirzen. Bei Raumtemperatur
aufbewahren,am besten in der

Originalverpackung.
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HALTBARKEITSDAUER, QUALITATSZERTIFIKA-
TE UND GARANTIEN

ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, SL.
weist darauf hin, dass Sie sich im Falle eines
Defekts innerhalb der Garantiezeit an lhren
Handler wenden sollten,um das Problem so
schnell wie mdglich zu [6sen. Die Garantie ist
nicht giiltig, wenn das Produkt durch
unsachgeméfien Gebrauch beschddigt wurde oder
wenn die in dieser Broschiire erlduterten
Gebrauchsanweisungen und Empfehlungen nicht
befolgt wurden.

WICHTIG! Bitte vergessen Sie nicht, das komplette
Produkt (mit Kaufdatum und Stempel des
Verkdufers) aufzubewahren und vorzulegen, da
dies fiir eine eventuelle Reklamation unerlsslich
ist. Bei sachgeméfer Verwendung, Anwendung,
Pflege und Reinigung ist das Produkt zuverldssig
und langlebig und kann entsprechend den

werden, wobei sich die Nutzungsdauer nach dem
normalen Verschleif der Orthese richtet. Alle
verwendeten Materialien wurden getestet,
entsprechen den geltenden europdischen Normen
und bieten ein Hochstmaf an Sicherheit und
Komfort beim Gebrauch. Zertifikat Oko-Tex
Standard 100: Okologisches Textilsiegel, das die
Abwesenheit von gesundheitsschddlichen Stoffen
garantiert und die Schadstofffreiheit aller
Materialien bescheinigt, aus denen die Orthese
hergestellt wird. Garantie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen.

de lemballage, selon le matériau demballage,
utiliser le conteneur en papier/carton ou le
conteneur en plastique. Sur

Dans tous les cas, a réglementation du pays
doit tre strictement respectée.

Tout incident grave impliquant le produit doit
étre signalé au fabricant et a lautorité

extrémités et placez-la autour de l'avant-pied
derriére les tétes métatarsiennes, fixez-la avec
du Velcro. Ensuite, fixer la talonniére sur un
c6té de la sangle métatarsienne, lenrouler
autour du talon et (a fixer sur le coté
controlatéral. Pour U'hallux valqus : Enroulez
une extrémité de la sangle phalangienne
autour du ler orteil, tirez et fixez lautre
extrémité sur le c6té de la sangle
métatarsienne. Pour loignon du tailleur :
encercler le Se orteil avec une extrémité de la
bande phalangienne, tirer et fixer lautre
extrémité sur la bande métatarsienne latérale.
Pour lorteil en marteau et lorteil en griffe :
placer la boucle sur lorteil a traiter, tirer et
fixer dans la zone plantaire de la bande
métatarsienne. Lutilisateur doit inspecter
réguliérement le produit pour sassurer qu'il est
en parfait état et qu'il fonctionne correctement.
Nutilisez pas le produit il est endommageé.
L'intervention d'un tiers dans la pose n'est pas
nécessaire, sauf en cas de force ou de
coordination limitées. Pour que le produit
conserve ses propriétés de compression ou de
soutien, lorthése doit sadapter a la zone
affectée sans provoquer de géne ou d'inconfort
pendant Lutilisation.

PRECAUTIONS

En cas de réaction allergique, d'irritation,
daltération de la peau, de gonflement, de
troubles circulatoires, de points de pression ou
de tout type de sensibilisation, retirez le
produit et consultez le médecin prescripteur ou
un professionnel de a santé. Ne pas utiliser
directement sur des cicatrices ouvertes ou
rougies, sur une peau irritée ou endommagée
sans protection adéquate.

Ne pas exposer a une flamme ou a une source
de chaleur a trés haute température.

Lorthese doit étre bien ajustée mais ne doit
pas étre trop comprimée.

AVERTISSEMENTS

Lutilisation de lorthése est soumise aux
indications. Ce dispositif est destiné a une
utilisation pour un seul patient. Méme si
Lattelle niest pas destinée a un usage unique,
suivez les instructions du fabricant pour une
mise en place correcte de attelle. Suivez les
instructions ou les recommandations du
prescripteur ou du professionnel de la santé.
Pour un ajustement personnalisé, consultez un
spécialiste. Le spécialiste fournira les
informations nécessaires pour que utilisateur
final ou la personne chargée de l'installation
du produit comprenne comment utiliser le
produit en toute sécurité. Produit non adapté a
La stérilisation. Tenir hors de portée des enfants.
Pour [élimination du produit, utiliser le
conteneur de déchets solides. Pour [élimination

compé de |'Etat membre dans lequel
Lutilisateur et/ou le patient sont établis.

LE LAVAGE ET LENTRETIEN

Laver périodiquement  leau tiéde (maximum
30°),au savon neutre et laisser sécher a lair
libre. Ne pas blanchir. Ne pas sécher en
machine. Ne pas repasser. Pendant le lavage, si
le vétement comporte des fermetures velcro,
celles-i doivent étre collées ou maintenues
fermées sur le vétement. Ne pas exposer a des
sources de chaleur directes telles que des
surfaces chaudes, la lumiére directe du soleil
ou dautres sources d'inflammation. Il faut
vérifier que Lorthése est bien séche avant de la
stocker, de Lutiliser et de la réutiliser. Le
contact avec des pommades, des crémes, des
alcools et des solvants peut détériorer e
vétement et réduire sa durée de vie. Conserver
a température ambiante, de préférence dans
lemballage dorigine.
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EXPIRATION
36 mois
DUREE DE CONSERVATION, CERTIFICATS DE
QUALITE ET GARANTIES

ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, S.L.
déclare que si vous détectez un quelconque
défaut pendant la période de garantie, veuillez
contacter votre distributeur afin de résoudre le
probléme dans les plus brefs délais. La garantie
ne sera pas valable si le produit a été
endommageé par une utilisation incorrecte, ou si
les instructions et recommandations
dutilisation expliquées dans cette brochure
nont pas été respectées.
IMPORTANT ! Noubliez pas de conserver (avec
la date d'achat et le cachet du vendeur) et de
présenter le produit complet (couverture et
corps du produit), ces exigences seront
essentielles pour toute réclamation. Avec une
utilisation, une application, un entretien et un
nettoyage appropriés, le produit sera fiable et
durable et pourra étre réutilisé selon les
mesures indiquées, sa durée de vie utile étant
déterminée par usure normale de lorthése.
Tous les matériaux utilisés ont été testés, sont
conformes aux normes européennes en vigueur
et offrent un maximum de sécurité et de
confort pendant Lutilisation. Certificat Oeko-Tex
Standard 100 : label textile écologique qui
garantit labsence de substances nocives pour
la santé et certifie absence de substances
nocives dans tous les matériaux a partir
desquels lorthése est fabriquée.
Garantie dans le cadre des réglementations
légales.

BANS0

Gentile cliente, grazie per la fiducia riposta in
un prodotto EMO. Scegliendo la nostra linea
diortesi per le dita, avete acquistato una
gamma di prodotti di qualita e di altissimo
livello sanitario. Leggere attentamente queste
istruzioni. Per qualsiasi domanda, rivolgersi al
proprio medico o al rivenditore specializzato.
REGOLAMENTI

Questo dispositivo medico é conforme al
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui dispositivi medici
e alle rispettive normative nazionali.E stata
effettuata un‘analisi dei rischi (UNE EN
15014971) per ridurre al minimo tutti i rischi
esistenti. Dispositivo medico di Classe |,non
sterile, senza funzione di misurazione.
INFORMAZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni
prima di utilizzare questo prodotto.
Lapplicazione corretta  essenziale per il
corretto funzionamento e per ridurre il rischio
di lesioni o re-infortuni insito nelluso di
qualsiasi prodotto di questo tipo.
DESCRIZIONE

Allineamento post-chirurgico e ortesi
correttiva. La stecca facilita il fissaggio o
lallineamento delle dita nella posizione
indicata per il trattamento. E costituito dai
seguenti componenti: fascia elastica
metatarsale, tre fasce falangee, una fascia
falangea per il 1° dito del piede e una fascia
elastica intorno al tallone.
CARATTERISTICHE

Il bendaggio facilita la fissazione o
lallineamento delle dita dei piedi nella
posizione indicata per il trattamento.

Le bande falangee morbide e non elastiche
consentono di fissare e allineare le dita dei
piedi nella posizione desiderata.

Fascia metatarsale elastica con finitura
interna in silicone per un migliore fissaggio
all'avampiede.

Lelastico intorno al tallone impedisce alla
fascia metatarsale di scivolare verso le dita
dei piedi. Regolazione in velcro. Uso notturno
Bilaterale. Senza lattice.

EFFETTI

Fissazione di dita operate o con deviazioni
articolari. Allineamento delle articolazioni
interessate.

INDICAZIONI

Alluce valgo. Calvario del sarto.Alluce a
martello. Punta ad artiglio. Infraduttorio e
sopraduttorio. Dislocazioni e sublussazioni
della MTF

Accorciamento dei muscoli estensori e
flessori. Post-chirurgico.

USO PREVISTO

ILbendaggio viene utilizzato principalmente
dopo 'intervento chirurgico per garantire
Lesito delloperazione. Allineamento delle
articolazioni durante la notte.

TAGLIE

Taglia unica. Lunghezza della fascia
metatarsale 30 cm

Larghezza della fascia metatarsale 8 cm.
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Szanowny Kliencie, dziekujemy za zaufanie do
produktu EMO. Wybierajac nasza linig ortez na
palce, zakupiliscie Panistwo szereg produktéw
wysokiej jakosci o najwyzszym standardzie
sanitarnym. Prosimy o uwazne przeczytanie tej
instrukji. W razie jakichkolwiek pytari nalezy
skontaktowac sie z lekarzem lub
specjalistycznym sprzedawca.
REGULAMIN
Ten wyréb medyczny jest zgodny z
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobow
medycznych i odpowiednimi przepisami
krajowymi. Analiza ryzyka (UNE EN 1S014971)
zostata przeprowadzona w celu
zminimalizowania wszystkich istniejacych
zagrozen. Wyrob medyczny klasy I, niesterylny,
bez funkeji pomiarowej.
WAZNE INFORMACIE
Przed uzyciem tego produktu nalezy przeczytac
wszystkie ostrzezenia i instrukcje. Prawidtowe
ie jest niezbedne do prawi
dziatania i zmniejszenia ryzyka urazow lub
ponownych urazéw zwigzanych z
uzytkowaniem kazdego produktu tego typu.
OPIS
Pooperacyjna orteza wyréwnujaca i korygujaca.
Szyna utatwia utrwalenie lub ustawienie
palcéw w pozycji wskazanej do leczenia. Sktada
sie z nastepujacych elementow: opaski
elastycznej srodstopia, trzech opasek
paliczkowych, opaski na | palec oraz opaski
elastycznej wokot piety.
CECHY

Opatrunek utatwia utrwalenie lub ustawienie
palcéw w pozycji wskazanej do leczenia.
Miekkie, nieelastyczne opaski paliczkowe
umozliwiaja utrwalenie i ustawienie palcow w
pozadanej pozycji.

Elastyczna opaska metatarsalna z
wewnetrznym wykonczeniem silikonowym dla
lepszego mocowania do przodostopia.
Elastyczna opaska wokot piety zapobiega
przesuwaniu sie Srodstopia w kierunku palcow.
Regulacja na rzepy. Uzycie nocne
Dwustronnie. Nie zawiera lateksu.

EFEKTY

LATI

Bilaterale
(COLLOCAZIONE
La scelta corretta della taglia & essenziale per
la massima efficacia del trattamento e per
prolungare la durata dellortesi. Prendere la
fascia metatarsale ad entrambe le estremita e
posizionarla intorno all'avampiede dietro le
teste metatarsali, fissandola con il velcro.
Successivamente, fissare il cinturino del
tallone su un lato della fascia metatarsale,
awvolgerlo intorno al tallone e fissarlo sul
lato controlaterale. Per alluce valgo:
awvolgere un'estremita della cinghia falangea
intorno al 1° dito del piede, tirare e fissare
laltra estremita sul lato della cinghia
metatarsale. Per [alluce valgo: circondare il
5 dito del piede con un'estremita della fascia
falangea, tirare e fissare Lltra estremita sulla
fascia metatarsale aterale. Per il dito a
martello e Lalluce valgo: posizionare
l'occhiello sull'alluce da trattare, tirare e
fissare nella zona plantare della fascia
metatarsale. Lutente deve ispezi

materiale di confezionamento, utilizare il
contenitore di carta/cartone o il contenitore
di plastica. Su
In ogni caso, le norme del Paese devono
essere rigorosamente rispettate.
Qualsiasi incidente grave che coinvolga il
prodotto deve essere segnalato al produttore
e allautorita competente dello Stato membro
in cui lutente e/o il paziente sono stabiliti.
LAVAGGIO E MANUTENZIONE
Lavare periodicamente con acqua tiepida
(massimo 30°), sapone neutro e lasciare
asciugare all‘aria.Non candeggiare. Non
asciugare in asciugatrice. Non stirare. Durante
il lavaggio, se l'indumento presenta chiusure
in velcro, queste devono essere incollate o
tenute chiuse sull indumento. Non esporre a
fonti di calore dirette come superfici calde,
luce solare diretta o altre fonti di accensione.
Prima di riporre, utilizzare e riutilizzare
lortesi, & necessario verificare che sia
completamente asciutta. Il contatto con
unguenti, creme, alcool e solventi puo

i Li e ridume la vita utile.

regolarmente il prodotto per assicurarsi che
sia in perfette condizioni e che funzioni
correttamente. Non utilizzare il prodotto se &
danneggiato. Lintervento di una terza
persona nell'adattamento non é necessario,
tranne nei casi di forza o coordinamento
limitati. Affinché il prodotto mantenga le sue
proprieta di compressione o di sostegno,
lortesi deve adattarsi all'area interessata
senza causare disagio o fastidio durante Luso.
PRECAUZIONI /\

In caso di reazioni allergiche, irritazioni,
alterazioni cutanee, gonfiori, disturbi
circolatori, punti di pressione o qualsiasi tipo
di sensibilizzazione, rimuovere il prodotto e
consultare il medico curante.Non utilizzare
direttamente su cicatrici aperte o arrossate,
pelle irritata 0 danneggiata senza
unadeguata protezione.

Non esporre a fiamme o fonti di calore a
temperature molto elevate.

Il tutore deve essere ben aderente, ma non
deve comprimere eccessivamente.
AVVERTENZE

Luso dellortesi é soggetto alle indicazioni.
Questo dispositivo € destinato
esclusivamente alluso da parte di un singolo
paziente. Anche se il tutore non € destinato
alluso singolo, seguire le istruzioni del
produttore per un corretto adattamento del
tutore. Sequire le istruzioni o le
raccomandazioni del medico curante. Per un
adattamento personalizzato, consultare uno
specialista. Lo specialista fornira le
informazioni necessarie per garantire che
Lutente finale o la persona responsabile
dell'installazione del prodotto capisca come
utilizzare il prodotto in modo sicuro. Prodotto
non adatto alla sterilizzazione. Tenere fuori
dalla portata dei bambini.

Per lo smaltimento del prodotto utilizzare il
contenitore per rifiuti solidi. Per lo
smaltimento dell'imballaggio, a seconda del

PLACEMENT

Wtasciwy dobor rozmiaru jest niezbedny dla
maksymalnej skutecznosci leczenia, a takze
przedtuzenia Zywotnosci ortezy. Wez opaske
metatarsalng na obu koricach i umiesc j wokot
przodostopia za gtowami $rddstopia, zapnij na
rzep. Nastepnie zamocuj pasek na piecie po
jednej stronie paska $rodstopia, owiri wokét
piety i zamocuj po stronie przeciwnej. W
przypadku halluksa koslawego: owin jeden
koniec paska paliczkowego wokot pierwszego
palca, pociagnij i zamocuj drugi koniec z boku
paska srédstopia. W przypadku bunionu
krawieckiego: otocz 5. palec jednym koricem
pasma paliczkowego, pociagnij i umocuj drugi
koniec nad pasmem bocznym $rodstopia. W
przypadku palcow mtotkowatych i
szponiastych: umiescic petle na leczonym palcu,
pociagnac i zamocowac w obszarze roslinnym
pasma $rddstopia. Uzytkownik powinien
regularnie sprawdzac produkt, aby upewnic sie,
Ze jest on w idealnym stanie i e dziata
prawidtowo. Nie nalezy uzywac produktu, jesli
jest on uszkodzony. Ingerencja osdb trzecich w
dopasowanie nie jest konieczna, z wyjatkiem
przypadkéw ograniczonej sity lub koordynacji.
Aby wyréb zachowat swoje wtasciwosci
kompresyjne lub podtrzymujace, orteza musi
dopasowac sie do chorego obszaru, nie
powodujac dyskomfortu ani dolegliwosci
podczas uzytkowania.

PRECAUTIONS /I\

W przypadku wystapienia reakcji alergicznej,
podraznienia, zmian skornych, obrzeku,
zaburzen krazenia, ucisku Lub jakiegokolwiek
rodzaju uczulenia, nalezy usuna¢ produkt i
skonsultowac sie z lekarzem prowadzacym lub
pracownikiem stuzby zdrowia. Nie stosowat

Conservare a temperatura ambiente,
preferibilmente nella confezione originale.

& W= B

SCADENZA
36 mesi
DURATA DI CONSERVAZIONE, CERTIFICATI DI
QUALITAE GARANZIE. ]
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS,
SL.dichiara che se si riscontrano difetti
durante il periodo di garanzia,si prega di
contattare il distributore per risolvere il
problema il prima possibile. La garanzia non
sara valida se il prodotto € stato danneggiato
da un uso improprio 0 se non sono state
sequite le istruzioni e le raccomandazioni
duso illustrate in questo opuscolo.
IMPORTANTE! Non dimenticate di conservare
(con data di acquisto e timbro del venditore)
e presentare il prodotto completo (copertina
e corpo del prodotto), questi requisiti saranno
essenziali per qualsiasi reclamo. Con un uso,
un‘applicazione, una manutenzione e una
pulizia adeguati, il prodotto sara affidabile e
duraturo e potra essere riutilizzato secondo le
misure indicate; la sua vita utile sara
determinata dalla normale usura dellortesi.
Tutti i materiali utilizzati sono stati testati,
sono conformi agli standard europei
applicabili e offrono la massima sicurezza e
comfort durante [uso. Certificato Oeko-Tex
Standard 100: marchio tessile ecologico che
qarantisce lassenza di sostanze nocive per la
salute e certifica lassenza di sostanze nocive
in tutti  materiali con cui é realizzata lortesi.
Garanzia nell'ambito delle norme di legge.

zaleznosci od materiatu opakowaniowego,
nalezy uzy¢ pojemnika z papieru/kartonu lub
pojemnika z tworzywa sztucznego. Na stronie
W kazdym przypadku nalezy Scisle przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w danym kraju.
Kazdy powainy incydent zwigzany z produktem
nalezy zgtosic producentowi oraz wtasciwemu
organowi panistwa cztonkowskiego, w ktorym
uzytkownik i/lub pacjent maj siedzibg.

MYCIE | KONSERWACJA

Okresowo my¢ letnig woda (maksymalnie 30°),
neutralnym mydtem i pozostawic do
wyschniecia na powietrzu. Nie wybielac. Nie
suszy¢ w suszarce bebnowej. Nie prasowac.
Podczas prania, jesli ubranie ma rzepy, nalezy je
sklei lub trzymac zamkniete na ubraniu. Nie
wystawiac na bezposrednie dziatanie Zrodet
ciepta, takich jak gorace powierzchnie,
bezposrednie $wiatto stoneczne lub inne Zrédta
zaptonu. Przed przechowywaniem, uzyciem i
ponownym uzyciem ortezy nalezy sprawdzic,
czy jest ona doktadnie sucha. Kontakt z
masciami, kremami, alkoholami i
rozpuszczalnikami moze pogorszyc stan odziezy
i skrdcic jej okres uzytkowania. Przechowywac
w temperaturze pokojowej, najlepiej w
oryginalnym opakowaniu.

&= B

WYDANIE

36 miesiecy

TERMIN PRZYDATNOSCI DO SPOZYCIA,

SWIADECTWA JAKOSCI | GWARANCIE
ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, S.L.

o$wiadcza, ze w przypadku wykrycia

jakiejkolwiek wady w okresie gwarandji, nalezy

skontaktowac i z dystrybutorem w celu jak

bezposrednio na otwarte lub zac:

blizny, podraniong lub uszkodzong skore bez
odpowiedniej ochrony.

Nie wystawia¢ na dziatanie ptomienia lub
Zrédta ciepta o bardzo wysokiej temperaturze.
Orteza powinna by¢ dobrze dopasowana, ale
nie powinna nadmiernie uciskac.
Przettumaczono za pomocg

OSTRZEZENIA

Unieruchomienie op h palcow lub
palcéw z odchyleniami stawowymi. Ustawienie
dotknietych chorobg stawow.

WSKAZANIA

Hallux valgus. Bunia krawiecka. Palec mtotkowy.
Palec szponiasty. Infraductus i supraductus.
2wichniecia i podwichnigcia MTF

Skrocenie miesni prostownikow i zginaczy.
Pooperacyjny.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Opatrunek jest stosowany gtdwnie po operacji,
aby zapewnic¢ wynik operacji. Wyréwnanie
stawow na noc.

ROZMIARY

Jeden rozmiar. Dtugos¢ pasma metatarsalnego
30cm

Szerokos¢ pasma $rddstopia 8 cm.

STRONY

Dwustronne

ie ortezy jest od wskazan.
To urzadzenie jest przeznaczone wytacznie do
uzytku przez jednego pacjenta. Nawet jesli
orteza nie jest przeznaczona do j

problemu. Gwarancja
nie bedzie wazna, jesli produkt zostat
uszkodzony w wyniku niewtasciwego
uzytkowania lub jesli nie przestrzegano
instrukgji i zalecen dotyczacych uzytkowania
wyjasnionych w niniejszej broszurze.

WAZNE! Prosze nie zapomnie¢ o zachowaniu (z
datg zakupu i pieczatkq sprzedawcy) i
przedstawieniu kompletnego produktu (oktadki
i korpusu produktu), te wymagania beda
niezbedne przy ewentualnej reklamacji. Przy
prawidtowym uzytkowaniu, stosowaniu,
konserwacji i czyszczeniu wyrob bedzie

uzytku, nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta dotyczacych prawidtowego
dopasowania ortezy. Nalezy postepowac
zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami osoby
przepisujacej lek lub pracownika stuzby

niezawodny i trwaty i moze by¢ ponownie uzyty
zgodnie ze wskazanymi $rodkami, przy czym
jego okres uzytkowania jest okreslony przez
normalne zuzycie ortezy. Wszystkie uzyte
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Kara kund, tack for ditt fortroende for en
EMO-produkt. Genom att valja vart sortiment
avfingerortoser har du kdpt en rad

kvalitetsprodukter av hdgsta sanitdra standard.

Lds dessa anvisningar noggrant. Om du har
nagra fragor kan du kontakta din lakare eller
din specialisthandlare.

FORORDNANDEN

Denna medicintekniska produkt
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PLACERING
Ratt val av storlek ar viktigt for att
behandlingen ska bli s effektiv som mdjligt
och for att forlanga ortosens livslangd. Ta
metatarsalbandet i bada dndarna och placera
det runt framfoten bakom
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Alla allvarliga incidenter med produkten ska
rapporteras till tillverkaren och till den
behdriga myndigheten i den medlemsstat dar
anvandaren ochyeller patienten dr etablerad.
TVATT OCH UNDERHALL

na, fast det med kardborreband. Fést sedan
d pa ena sidan av
linda runt hdlen och fast den pa den

radets forordning (EU) 2017/745 om
medicintekniska produkter och respektive
nationella bestammelser. En riskanalys (UNE
EN15014971) har genomféirts for att
minimera alla befintliga risker. Medicinsk
utrustning av klass |, icke-steril, utan
matfunktion.

VIKTIG INFORMATION

Lds alla varningar och anvisningar innan du
anvénder produkten. Korrekt tilldmpning ar
avgorande for att produkten ska fungera
korrekt och for att minska risken for skador
eller aterkommande skador som ar
forknippade med anvandningen av alla
produkter av denna typ.

BESKRIVNING

Postkirurgisk justering och korrigerande ortos.
Skenan underlattar fixering eller justering av
fingrarna i det dge som anges for
behandlingen. Den bestar av foljande
komponenter: ett elastiskt band for
metatarsalben, tre band for fotlederna, ett
band for forsta tan och et elastiskt band runt
halen.

FUNKTIONER

Bandaget underléttar fixering eller justering
avtarna i det Ldge som anges for
behandlingen.

Mjuka, icke-elastiska band for falangerna gor
det mdjligt att fixera och anpassa tama i
Onskat ldge.

Elastiskt metatarsalband med inre
silikonavslutning for bttre fixering pa
framfoten.

Gummibandet runt hdlen forhindrar att
metatarsalbandet glider mot tdma. Justering
med kardborreband. Anvandning pa natten
Bilateralt. Latexfri.

EFFEKTER

Fixering av opererade tar eller tar med
ledavvikelser.Justering av de drabbade
lederna.

INDIKATIONER

Hallux valgus. Skraddarens bollfot. Hammarfot.

Klogta. Infraductus och supraductus.
MTF-forskjutningar och i

materiaty zostaty spelniaja

zdrowia. W celu uzyskania indy

ace normy europejskie i
bezpieczeristwo i komfort podczas

ia nalezy ( sie ze
specjalista. Specjalista dostarczy niezbgdnych
informacji, aby uzytkownik koricowy lub osoba
odpowiedzialna za montaz produktu
zrozumiata, jak bezpiecznie korzystac z
produktu. Produkt nie nadaje sie do sterylizacji.
Przechowywac w miejscu niedostepnym dla
dzieci.
Do utylizacji produktu uzywa¢ pojemnika na
odpady state. Do utylizacji opakowania,w

uzytkowania. Certyfikat Oeko-Tex Standard 100:
ekologiczna etykieta tekstylna, ktra
gwarantuje brak substancji szkodliwych dla
zdrowia i poswiadcza brak substancji
szkodliwych we wszystkich materiatach, z
ktorych wykonana jest orteza.

Gwarancja w ramach przepiséw prawnych.

Forkortning av de utstrackande och bdjande
musklerna. Efter kirurgi.
AVSEDD ANVANDNING

sidan. For hallux valgus: Linda
den ena dnden av phalangealbandet runt den
forsta tan, dra och fast den andra dnden pa
sidan av metatarsalbandet. For
skrdddarbunken: omsluta den femte tan med
ena dnden av phalangealbandet, dra och fast
den andra dnden Gver det laterala
metatarsalbandet. For hammar- och kloverta:
placera dglan pa den ta som ska behandlas,
dra och fast den i

Tvitta med ljummet vatten (hdgst
30°),neutral tval och &t lufttorka. Blekas inte.
Fér inte torkas i tumlare. Stryk inte.Om
plagget har kardborreband ska dessa limmas
ihop eller hallas stangda p plagget under
tvatten. Utsatt inte produkten for direkta
varmekallor, t.ex. heta ytor, direkt solljus eller
andra antandningskallor. Det dr viktigt att
kontrollera att ortosen ar helt torr innan den
forvaras, anvands och teranvinds. Kontakt
med salvor, krdmer, alkoholer och
l6sningsmedel kan forsamra plagget och
forkorta dess livslangd. Férvaras i

plantaromrade. Anvandaren maste
regelbundet inspektera produkten for att se
till att den dr i perfekt skick och att den
fungerar som den ska.Anvénd inte produkten
om den & skadad. Det & inte nodvandigt att
tredje part deltar i monteringen, utom i fall av
begransad styrka eller samordning. For att
produkten ska behlla sina kompressions-
eller stadegenskaper maste ortosen anpassa
sig till det drabbade omradet utan att orsaka
obehag eller obehag under anvindningen.
FORESKRIFTER

Om en allergisk reaktion, irritation,

helst i originalfdrpackningen.

KU =B X

UTGANGSDATUM

36 manader

HALLBARHET, KVALITETSINTYG OCH
GARANTIER

ESPECIALIDADES MEDICO-ORTOPEDICAS, SL.
upplyser om att om du upptécker nagot fel
under garantiperioden, vanligen kontakta din
distributdr for att l6sa problemet s& snart som
mdjligt. Garantin &r inte giltig om produkten
har skadats genom felaktig anvandning eller
omi i och i i

hudfGréndring, svullnad, ¢
tryckpunkter eller nagon typ av sensibilisering
uppstar, ta bort produkten och kontakta den
lakare som skrivit ut den. Anvand inte direkt
pa 6ppna eller rodnade &rr, irriterad eller
skadad hud utan [ampligt skydd.

Utsétt inte produkten for en flamma eller en

denna broschyr inte har foljts.

VIKTIGT! Glom inte att spara (med

inkdpsdatum och stamplat av saljaren) och

visa upp hela produkten (omslag och kropp),

eftersom dessa krav ar viktiga for att kunna

gora ansprak pa ersattning. Med korrekt
andning, applicering, underhall och

varmekalla med mycket hoga temp .
Skyddsbandet ska sitta bra, men far inte trycka
ihop for mycket.

VARNINGAR /I\

Anvandningen av ortosen &r beroende av
indikationerna. Den hdr apparaten &r avsedd
att anvandas endast for en enda patient. Aven
om tandstallningen inte dr avsedd for

rengdring blir produkten tillfdrlitlig och
hallbar och kan ateranvindas enligt de
angivna atgarderna, och dess livslangd
bestdms av ortosens normala slitage. Alla
material som anvands har testats, uppfyller
tillimpliga europeiska standarder och
erbjuder maximal sékerhet och komfort under

q ska du folja
anvisningar for korrekt montering av
tandstdllningen. Flj instruktionerna eller
rekommendationerna frén forskrivaren eller
vardpersonalen. Kontakta en specialist om du
vill ha en skraddarsydd passform. Specialisten
ger den information som behdvs for att
slutanvandaren eller den person som ansvarar
for monteringen av produkten ska forsta hur
produkten ska anvindas pa ett sakert satt.
Produkten [ampar sig inte for sterilisering.
Forvaras utom réckhall for barn.

Bandaget anvands framst efter operationen for For att gdra dig av med produkten, anvénd

att sakerstalla resultatet av operationen.
Anpassning av lederna dver natten.
STORLEKAR

En storlek. Metatarsalbandets langd 30 cm
Metatarsalbandets bredd 8 cm.

SIDOR

Bilateral

behallaren for fast avfall. For bortskaffande av
forpackningen, beroende pa
forpackningsmaterialet, anvand
pappers-/kartongbehllare eller
plastbehallare.Pa

I samtliga fall maste landets bestdmmelser
foljas strikt.

Oeko-Tex Standard 100-certifikat:
ekologiskt textilmarke som garanterar att det
inte finns ndgra hélsoskadliga dmnen och som
intygar att det inte finns nagra skadliga amnen
i alla material som ortosen ar tillverkad av.
Garanti inom ramen for de rattsliga
bestammelserna.

BAN5S0

Instrucciones colocacion - Juanete de sastre

BAN5S0

Consta de los siguientes componentes

1 Banda elastica metatarsiana - Metatarsal elastic band

1 Banda elastica que rodea el talon - Elastic band around the heel

1 Banda falangica para el primer dedo - Phalangeal band for the 1st toe

3 Bandas falangicas - Phalangeal bands




